
AUCOTEAM
INGENIEUR6ISITTSCHAFI FÜR AUTOMATISIERUNGS- UND TOMPUTERTETHNIK MbH

Prüflabor für kl imatische, mechanische
und korrosive Umweltbeanspruchungen
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DAP-PL-3439.00

Q U ALI TAT S P NÜ T -ZE RT I F I KAT
nach DIN 55 350 -  18 -  4.3.4.

Prüfbericht - Nr. 6152 | 07

Auftraggeber

Prüfgegenstand

Aufgabenstel lung

Prüfprogramm

Prüfzeitraum

Durchführung / Ergebnisse

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co.KG
Beuckestr. 22
14163 Berlin

N achweis der mechani schen Festigkeit
gemäß Prüfanweisung zur Typprüfung nach KTA 3503

U n iversal-Transm itter
1 Prüfl ing
Stand

Schwingen, sinusförmig
Schocken, halbsinus
Schwingen, Breitbandrauschen
Freier Fall

10.04. bis 11.04.2007

siehe Seite 2 bis 4

PolyTrans P32000P0/11
nicht vorbeansprucht
April 2007

gemäß IEC 60068-2-6
gemäß IEC 60068-2-27
gemäß IEC 60068-2-64
gemäß IEC 60068-2-32
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Prüfergebnis

Berl in, den 11 .04.2007

Sl iz  der  Gese l lschof l :  Ber l i r r
Anr lsger  i ch l  Ber  l in  Chor  lo i tenbur  g  HRB 38393
U S I  l D  N r . i  D E  l 3 /  1 9 0  6 2 0
sr .  Nr .  37 l22014 ' , I  8
Gesc l rö f ts führer  Dr .  sc .  techn.  Peter  Schmid i ,
D i p l . - l n g .  W e r n e r  Z u c h h o l d ,
D i p l . - l n g .  W o l { g o n g  L o u ,  D i p l . - l n g .  J o o c h i m  B o j e

AUCOTEAM GmbH
Slor i<ower  S l roße 1  l5  q
1 0 4 0 7  B e r l i n
Te{e{on :  (030)  4  2 l  BB -44O
Tele fox :  (030)  4  23  27  09
e moi l  :  in focen ier@)ouco leom.de
hltp ://wwwoucoieom.de

Ber l iner  Vo l l<s{ rqnk
(BLZ 1  00  900 00)  830 r  84  1  028
Dresdner  Bon l<  AG
(BLZ r 00 800 00) 04 oo4 292 oo

Während und nach den Prüfungen wurden keine Mängel am
Universal-Transmitter PolyTrans P32000p0/1 1 festgestellt.
Die weitere Auswertung erfolgt durch den Auftraggeber.
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Leiterin dbs Prüflabors


