
SE554X/*-AMSN
SE554X/*-NMSN
SE554X/*-NVPN

Manual

Instruções de Uso dos Sensores de pH/ORP Série SE554

1 Conectores do sensor 
a - MS 
b - VP

2 19 mm A/F, número de série
3 Rosca Pg 13,5 
4 Anel de compressão em PVDF 
5 O-ring de EPDM-FDA (11,5 x 2,6 mm)
6 Etiqueta de Identificação
7 Junção 
8 Vidro sensível a pH
9 Platina (só sensores de ORP)

! CUIDADO - Se este aviso for ignorado po-
derá ocorrer acidentes com ferimentos 
graves.

Este símbolo na etiqueta de identificação significa:
Leia estas instruções de uso, observe as Especifi-
cações e siga as Instruções de Segurança. 

1	 Instruções de Segurança
1.1	Todas as Aplicações –  

Todas as Versões do Sensor
Pode haver risco de acidentes devido a pressão, 
temperatura, fluidos agressivos ou atmosferas 
explosivas, dependendo do local de uso. Por-
tanto a instalação, a operação e a manutenção 
do sensor deverão ser efetuadas por pessoal de-
vidamente treinado e autorizado pela empresa 
usuária. 

1.2	Áreas Classificadas – 
Todas as Versões do Sensor
Observe todas as leis e normas aplicáveis pa-
ra instalação de equipamentos elétricos em  
áreas classificadas. Para orientação, consulte: 
IEC 60079‑14, diretivas 2014/34/EU e 1999/92/
EC (ATEX), NFPA 70 (NEC), ANSI/ISA-RP12.06.01. 
Os parâmetros elétricos e térmicos dos sensores 
precisam ser respeitados.

1.3	Áreas Classificadas –  
Sensores com Conector Memosens
Os sensores Memosens para área explosiva (Ex) 
são identificados por um anel laranja-vermelho. 
Combinado com um cabo de medição modelo 
CA/MS-***X** ou modelo CA/MS-***X**-L ou um 
cabo de medição certificado que seja idêntico 
em hardware e função, o sensor pode ser conec-
tado a um instrumento de medição apropriado, 
como descrito nos Certificados BVS 15 ATEX E141 
X e IECEx BVS 15.0114X.

1.4	Áreas Classificadas –  
Sensores com Conector VP
Os sensores devem ser usados somente com  
instrumentos aprovados em circuitos intrinseca-
mente seguros flutuantes. 

2	 Aplicação
O sensor SE554 é para medição contínua de pH e op-
cionalmente ORP (Modelo AMSN) em fluido líquido.  
É um sensor que exige pouca manutenção (eletrólito 
polimérico) e é resistente a pressão. Possui um detec-
tor de temperatura para compensação automática de 
temperatura. É indicado para processos industriais:  
•	 Fluidos altamente poluídos
•	 Fluidos contendo sulfetos
•	 Emulsões e suspensões
•	 Fluidos alcalinos
•	 Fluidos contendo proteína
•	 Processos com grandes variações de pressão
•	 Fluidos ácidos
•	 Fluidos contendo solventes
O sensor não é esterilizável/autoclavável e é inade-
quado para medições em fluidos que contenham 
cloro ou bromo.

3	 Instalação e Comissionamento
	• Ao desembalar, verifique se houve algum dano 

mecânico. Informe ao fornecedor sobre quaisquer 
danos identificados.

	• Remova a tampa de molha e lave rapidamente o 
sensor com água pura. Após a lavagem, o sensor 
deverá ser seco apenas tocando-o com um papel 
absorvente macio. Não esfregue o papel no vidro 
sensível a pH, pois isso pode carregá-lo com eletri-
cidade estática e retardar os tempos de resposta.

	• Verifique se há bolhas de ar no espaço atrás do vi-
dro sensível a pH e remova-as balançando o sensor 
delicadamente em plano vertical.

	• Instale o sensor na sonda como descrito no manual 
do usuário da respectiva sonda.

	• Conecte o sensor e o cabo.

4	 Operação
4.1	Calibração do Sensor 
Recomendamos fazer uma calibração de 2 pontos pa-
ra o sensor de pH SE554. Primeiro remova a tampa de 
molha. Em seguida mergulhe o sensor sucessivamen-
te em duas soluções com determinados valores de pH 
(p. ex., CaliMat pH 7,00 e pH 4,00) e calibre o sensor 
com esses valores. A calibração de ORP é feita em um 
ponto (valor delta) usando uma solução de calibração 
de ORP. Veja mais detalhes no manual do usuário do 
transmissor de pH. 
4.2	Detector de Temperatura
O detector integrado é para compensação automáti-
ca de temperatura do sinal de pH e não para indicação 
precisa e segura de temperatura ou controle da tem-
peratura do processo. 

5	 Manutenção e Limpeza
Com cuidado, lave a ponta do sensor e a junção com 
água pura após cada ciclo de operação. Nunca, em 
hipótese alguma, deixe a solução de medição secar 
nessas partes. 
Quando o sensor não estiver em operação, guarde-o 
com a ponta e a junção bem submersas em eletrólito 
(KCl, 3 mols/l). Se o sensor for guardado seco durante 
alguns dias por esquecimento, deixe-o mergulhado 
em eletrólito por várias horas antes de usá-lo.

6	 Especificações
Código de Modelo
Nas marcações de cada sensor ou na etiqueta de sua 
embalagem há as seguintes informações:
SE554X/ 1 - AMSN	 Modelo 
		  Conector do sensor 
		  MS: Memosens®
		  VP: VarioPin
		  Eletrodo de Pt (ORP)
		  A: com
		  N: sem
		  Comprimento 
		  1: 120 mm
		  2: 225 mm
		  Aprovação Ex
			   X: Sim

Outros Dados
Faixa de pH/ORP 0 … 14 / ±1500 mV
Temperatura 0 … 130 °C
Pressão, relativa 0 … 10 bares
Junção 2 orifícios
Eletrólito Polímero sólido
Sistema de referência Ag/AgCl
Material do sensor de pH Vidro alfa

Impedância média,  
vidro universal,  
resistente a fluoreto

Material do sensor de ORP Platina

Material do corpo Vidro
Montagem PG 13,5
Detector de temperatura Conector MS: NTC 30 kΩ

Conector VP: Pt1000

7	 Descarte
Observe as recomendações/leis aplicáveis sobre o 
descarte de equipamentos.
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Áreas Classificadas: Parâmetros Elétricos e Térmicos
Para Sensores com Conector VP e S8

Número do Certificado: Marcação: 

PTB 14 ATEX 2004  II 1/2 G   Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb

Parâmetros Elétricos: 
•	� Numa perspectiva de segurança, todos os circuitos, inclusive a blindagem dos cabos, deverão ser considerados como conectados 

galvanicamente a terra.
•	 As partes metálicas de conexão ao processo deverão ser conectadas ao circuito local de equalização de potencial.
•	 A indutância Li e a capacitância Ci  internas efetivas são desprezivelmente pequenas.
Para Sensores com Detector de Temperatura (Conector VP):

Classe de temperatura Tensão de entrada máxima Ui Corrente de entrada máxima Ii Potência de entrada máxima Pi

T6 12 V 30 mA 50 mW
T4 15 V 80 mA 110 mW
T3 18 V 170 mA 200 mW

Para Sensores sem Detector de Temperatura (Conector S8):
Classe de temperatura Tensão de entrada máxima Ui Corrente de entrada máxima Ii Potência de entrada máxima Pi

T6, T4, T3 18 V 170 mA 200 mW

Parâmetros Térmicos: 
A integridade do equipamento não é afetada quando as condições atmosféricas normalizadas são excedidas dentro dos limites das espe-
cificações do fabricante como, por exemplo, com relação à temperatura ambiente e à pressão.
Para Sensores com Detector de Temperatura (Conector VP):
O aquecimento máximo a ser considerado com respeito à classe de temperatura é consistentemente baseado na potência disponível dos 
circuitos conectados externamente e é de 427 K/W no ar. A temperatura ambiente máxima admissível é de 40 ºC.

Classe de temperatura Potência de entrada máxima Pi Temperatura máxima admissível do processo
T6 50 mW 55° C
T4 110 mW 80 °C
T3 200 mW

110 mW
100 °C
135 °C

 
Para Sensores sem Detector de Temperatura (Conector S8):
O aquecimento máximo a ser considerado com respeito à classe de temperatura é desprezivelmente baixo.  
A temperatura ambiente máxima admissível é de 60 ºC.

Classe de temperatura Potência de entrada máxima Pi Temperatura máxima admissível do processo
T6 200 mW 80° C
T4 200 mW 130 °C
T3 200 mW 135 °C

Condições Especiais
Nenhuma 

Para Sensores com Conector Memosens

Número do Certificado: Marcação: 

BVS 16 ATEX E 037 X
IECEx BVS 16.0030X

  II 1G 
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Parâmetros Térmicos:

Classe de temperatura Faixa de temperatura ambiente Ta Temperatura máxima admissível do processo

T6 -20 °C < Ta < +70 °C 70 °C

T4 -20 °C < Ta < +120 °C 120 °C

T3 -20 °C < Ta < +135 °C 135 °C

Condições Especiais
•	� O cabo e o sensor devem ser usados somente dentro da faixa de temperatura ambiente especificada para a classe de temperatura.
•	� O cabo de medição com sua cabeça de conexão precisa ser protegido contra eletricidade estática se passar por áreas de Zona 0  

(categoria 1G).
•	� Os sensores Memosens não devem ser usados sob condições eletrostaticamente críticas.  

Deve-se evitar fluxos intensos de vapor ou poeira diretamente sobre o sistema de conexão.
•	� As partes metálicas de conexão ao processo precisam ser montadas no local da instalação de modo a ficarem eletrostaticamente  

condutoras  (< 1 MΩ). 


