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Configuration
Alarm Settings
CONTROL input (FLOW MIN, FLOW MAX)

1 1)  Press menu key.
2)  Select CONF using  keys, press enter.
3)  Select parameter set using  keys, press 

enter.
4)  Select ALARM menu using  keys, press 

enter. 
5)  All items of this menu group are indicated by 

the “ALA:” code.  
Press enter to select menu, 
edit using arrow keys (see next page).  
Confirm (and proceed) using enter.

6)  End: Press meas key until the [meas] mode 
indicator is displayed.

2

4

enter

6

enter

5

enter

meas
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ALARM: Delay
Alarm: Sensocheck
Alarm: CONTROL input
For flow monitoring: 
Max. flow alarm
For flow monitoring: 
Min. flow alarm

Configuration
Menu item Action Choices
CONTROL input The CONTROL input can 

generate an alarm when 
assigned to FLOW (flow 
monitoring) in the CONF 
menu: 
FLOW CNTR 
Flow measurement: 
allows monitoring the 
minimum and maximum 
flow (pulse counter)

Alarm
Minimum flow
FLOW MIN

Specify value Default: 05.00 liters/h

Alarm
Maximum flow
FLOW MAX

Specify value Default: 25.00 liters/h

5

enter

5

Garantia. Descarte. Sobre Este Manual.
Garantia
Caso o instrumento apresente algum defeito no prazo de 3 anos a 
partir da data de entrega, ele será reparado gratuitamente em nossa 
fábrica (transporte e seguro pagos pelo remetente).
Sensores, conexões e acessórios: 1 ano.
Sujeito a modificações sem aviso prévio.

Devolução de produtos em garantia
Entre em contato com a Assistência Técnica antes de devolver um 
instrumento defeituoso.  Envie o instrumento limpo para o endereço 
que lhe for fornecido.  Se o instrumento tiver entrado em contato com 
fluidos de processo, ele terá que ser descontaminado/desinfetado 
antes do envio. Neste caso anexe o respectivo certificado para 
preservar a saúde e a segurança de nosso pessoal de serviço.

Descarte
Respeite as leis aplicáveis no país referentes ao descarte de 
equipamentos eletroeletrônicos.

Sobre este manual:
Este manual serve como guia para instalar e operar o instrumento 
– não é necessário ler o manual de capa a capa. Dê uma olhada no 
Sumário e no índice para encontrar a função de interesse. Cada tópico 
é explicado numa página dupla com instruções passo a passo sobre 
como configurar a função desejada. Números de página e cabeçalhos 
bem legíveis ajudam a encontrar rapidamente as informações: 

Pág. esquerda:
Como ir para a 
função

Pág. direita:
Quais ajustes são 
disponíveis para 
a função
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Documentos Fornecidos

CD-ROM
Documentação completa:
•  Manuais de instrução
•  Instruções sobre segurança
•  Certificados
•  Instruções resumidas

Informações sobre Segurança
Nos idiomas oficiais da União Européia e outros.
•  Declarações de Conformidade da CE

Instruções Resumidas
Primeiros passos após a instalação:
•  Operação
•  Estrutura de menus
•  Calibração
•  Mensagens de erro e providências 
   recomendadas
Em alemão, inglês, francês, russo, espanhol, 
português, italiano,  sueco e holandês.
Outros idiomas no CD-ROM e em nosso website: 
www.knick.de 

Relatório de Teste Específico

Certificados
• IECEx
• ATEX
• FM
• CSA
• NEPSI
• GOST
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Introdução
Finalidade do instrumento
O Stratos Pro A2... MSPH é um instrumento para medição de  pH/mV, 
ORP e temperatura em indústrias, meio ambiente, processamento de 
alimentos e tratamento de esgoto mediante sensores Memosens. 

Alojamento e  possibilidades de montagem
• O alojamento moldado robusto tem proteção IP 67 / NEMA 4X para 

uso externo. É fabricado em PBT / PC reforçado com vidro e mede 
148 x 148 x 117 mm (A x L x P). 

Possui orifícios estampados para:
• montagem em pilar/tubo (Ø 40 a 60 mm,   30 a 45 mm),
  veja a pág. 14.
• montagem em parede (com tampas de vedação para selar o 

alojamento), veja a pág. 15.
• montagem em painel (recorte de 138 x 138 mm conforme  

DIN 43700), veja a pág. 17.

Protetor contra intempéries (acessório)
O protetor contra intempéries (capuz), disponível como acessório, 
oferece proteção adicional contra a ação direta de intempéries e 
danos mecânicos, veja a pág. 16.

Conexão dos sensores, prensa-cabos
Para conexão de cabos, o alojamento possui
• 3 orifícios de entrada para prensa-cabos M20 x 1,5
• 2 orifícios de entrada para conduíte metálico rígido ou NPT 1/2”
Para instalações quase-estacionárias com sensores Memosens, 
recomendamos usar o soquete de instrumento M12 (acessório  
ZU 0822) em vez de um prensa-cabo –  este soquete permite a troca  
do cabo do sensor sem necessidade de abrir o instrumento.

Sensores
Este é um instrumento para uso com sensores Memosens.
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Display
Mensagens em texto puro mostradas em um display LCD grande e  
retroiluminado permite uma operação intuitiva. Pode-se especificar 
quais valores deverão ser mostrados no modo medição padrão 
(Display Principal, veja a pág. 36). 

Interface do usuário codificada em cores
A iluminação de fundo do display sinaliza as mensagens de alarme 
(em vermelho) e o modo HOLD (em laranja) (veja a pág. 37).

Funções de diagnóstico
O Sensocheck monitora automaticamente os eletrodos de vidro e 
referência. A função Sensoface indica com clareza a condição do 
sensor (veja a pág. 94).

Data logger
O logbook interno (TAN SW-A002) pode registrar até 100 ocorrências – 
até 200 com Trilha de Auditoria (TAN SW-A003) (veja a pág. 97).

2 conjuntos de parâmetros (A e B)
O instrumento possui dois conjuntos de parâmetros que podem ser 
alternados manualmente ou através de uma entrada de controle para 
diferentes adaptações ou condições do processo. Veja um resumo dos 
conjuntos de parâmetros na pág. 44 (tabela para cópia).

Senha de proteção
Pode-se gravar senhas de proteção (passcodes) para atribuir direitos 
de acesso durante as operações (veja a pág. 101).

Calibração automática com Calimatic
Pode-se escolher uma das soluções tampão mais usadas (veja a 
pág. 112). Pode-se também introduzir algumas soluções tampão 
diferenciadas (veja a pág. 122).

Introdução
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Introdução
Entradas de controle

5

6

13

14

10

11

Entrada de 
 
 
      Corrente

Entrada de corrente
A entrada analógica de corrente de  
(0) 4 a 20 mA pode ser usada para 
compensação de temperatura externa 
(exige TAN) (veja a pág. 64).

HOLD 
(entrada de controle digital flutuante)
A entrada HOLD pode ser usada para 
ativação externa do modo HOLD  
(veja a pág. 34).

CONTROLE
(entrada de controle digital flutuante)
A entrada de CONTROLE pode ser usada 
para seleção de conjunto de parâmetros 
(A/B) ou para monitoração de vazão  
(veja a pág. 66).

Entrada de 
 
 
      HOLD

Entrada de 
 
 
   CONTROLE

Sinais de saída
O instrumento possui duas saídas de corrente (para transmitir valor 
medido e temperatura, por exemplo). 

Opções
Funções adicionais podem ser ativadas introduzindo-se um TAN  
(veja a pág. 101).)



10

Informações sobre Segurança

Informações sobre segurança
Não deixe de ler e observar as instruções seguintes!
O instrumento foi fabricado com tecnologia de última geração e 
atende as regulamentações de segurança aplicáveis.
Todavia, ao operar o instrumento, certas condições podem ser 
perigosas ao operador ou podem danificar o instrumento.

Veja também os documentos seguintes (pág. 3):
• Instruções sobre segurança
• Certificados

CUIDADO!

Nota:
Antes da pré-operação, é preciso provar que o instrumento possa ser 
conectado a outros equipamentos.

O instrumento só deve ser colocado em operação por pessoal treinado 
e autorizado pelo fornecedor do instrumento! Sempre que for notada 
alguma evidência de alteração da proteção do instrumento, ele deverá 
ser desativado e protegido contra operação não intencional. 
As evidências de alteração da proteção são, por exemplo:
• dano visível no instrumento
• o instrumento não consegue fazer as devidas medições
• após armazenamento prolongado sob temperaturas abaixo de  

-30 °C ou acima de 70 °C
• após grandes esforços de transporte

Antes de recolocar o instrumento em operação, é preciso realizar uma 
rotina de testes profissionais nas dependências do fabricante.
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Informações sobre Segurança
Informações para instalação em áreas classificadas
(Stratos Pro A2... X MSPH)
• É preciso observar as normas EN 60079-10 / EN 60079-14 ou as 

regulamentações vigentes no país durante a instalação e a pré-
operação. Veja também o documento separado “Instruções sobre 
Segurança”.

Aprovações para aplicação em áreas classificadas:
(Stratos Pro A2... X MSPH)
IECEx, ATEX, FM, CSA, NEPSI, KOSHA e GOST  
(veja o documento “Certificados”.

Fiação Ex Memosens      

5 124 155 10.6 0

Quando o instrumento oferece diferentes tipos de proteção, é preciso 
especificar o tipo usado, durante a instalação.  Para isto, use os 
quadros de marcação na plaqueta de dados.

Aviso Importante: 
O operador precisa indicar o tipo de proteção!

Terminais:
Terminais de parafusos, para fios individuais/flexíveis de até 2,5 mm2.
Torque recomendado para os parafusos dos terminais: 0,5 a 0,6 Nm.

Plaqueta de dados do Stratos Pro A2... X na face inferior do 
frontal com quadros de marcação para indicar a respectiva 
aplicação após a instalação.



12

Diagrama de Conexão
Diagrama de Conexão do Stratos Pro A2... MSPH
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RS 485

Entrada de 
 
 
  Controle

Entrada de 
 
 
 Corrente

Entrada de 
 
 
  HOLD
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Montagem
Conteúdo na Embalagem
Abra a embalagem e veja se há algum dano e se as peças estão 
completas!
A embalagem deve conter:
• Unidade frontal, unidade traseira, saquinho com peças pequenas
• Relatório de teste específico
• Documentação (veja a pág. 3)
• CD-ROM

Fig.: Jogo de peças

1) Jumper (3 unidades)
2) Arruela (1 unidade), para 

montagem do conduíte: 
Colocar a arruela entre o 
alojamento e a porca

3) Abraçadeira junta-cabos 
(3 unidades)

4) Pino de dobradiça  
(1 unidade), inserível por 
qualquer um dos dois lados

5) Parafuso do alojamento  
(4 unidades)

6) Inserto de vedação  
(1 unidade)

7) Redutor de borracha  
(1 unidade)

8) Prensa-cabos (3 unidades)
9) Adaptador (3 unidades)
10) Porca sextavada (5 unidades)
11) Tampa de vedação  

(2 unidades), para vedar o 
alojamento quando montado 
em parede
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Montagem
Plano de Montagem, Dimensões

Fig.: Plano de montagem (Todas as dimensões em milímetros!)

1) Prensa-cabos (3 unidades)
2) Furos estampados para 

prensa-cabos ou conduítes de 
21,5 mm (½”) diâmetro (2) 
Conduítes não inclusos!

3) Furos estampados para 
montagem em tubo (4)

4) Furos estampados para 
montagem em parede (2)
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Montagem em Tubo, Alojamento de Proteção (Capuz)

Fig.: Alojamento de proteção (capuz) para montagem em parede ou 
         tubo ZU 0737 (Todas as dimensões em milímetros!)

Fig.: Kit p/ montagem em tubo ZU 0274 
         (Todas as dimensões em milímetros!)

1) Abraçadeira para mangueira 
com rosca sem fim DIN 3017  
(2 unidades)

2) Chapa de montagem  
(1 unidade) 

3) Para tubos verticais ou 
horizontais

4) Parafuso autoatarraxante  
(4 unidades)

Montagem
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Montagem
Montagem em Painel

Fig.: Kit para montagem em painel ZU 0738  
         (Todas as dimensões em milímetros!)

1) Vedação circunferencial  
(1 unidade)

2) Parafuso (4 unidades)
3) Posição do painel de 

controle
4) Espaçador (4 unidades)
5) Manga roscada (4 unidades)

Recorte no painel 
138 x 138 mm (DIN 43700)
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Instalação
Instruções de Instalação
• A instalação do instrumento deverá ser executada por peritos 

treinados de acordo com este manual de instrução e de acordo 
com as leis vigentes no país.

• Não deixe de observar as especificações técnicas e o valores 
nominais de alimentação elétrica durante a instalação!

• Tome cuidado para não danificar o condutor ao remover sua 
isolação!

• A corrente fornecida deverá ser isolada galvanicamente ou então 
um módulo de isolação deverá ser instalado.

• Todos os parâmetros deverão ser definidos por um administrador 
de sistema antes da pré-operação!

Terminais: 
Para fios individuais/flexíveis de até 2,5 mm2.

Para uso em áreas classificadas, veja os respectivos Certificados:
• IECEx
• ATEX
• FM
• CSA
• NEPSI
• GOST
• KOSHA

Aplicação em áreas classificadas:
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Instalação
Plaqueta de Dados / Diagrama de Terminais

Fig.: Plaqueta de dados do Stratos Pro A2...N   
         na face inferior externa do frontal

Fig.: Diagrama de terminais do Stratos Pro A2...

Fig.: Plaqueta de dados do Stratos Pro A2...X  
         na face inferior externa do frontal
Nota: É preciso indicar o tipo de proteção!
Quando o instrumento oferece diferentes tipos de proteção, é preciso 
especificar o tipo usado, durante a instalação. 
Para isto, use os quadros de marcação na plaqueta de dados.
Veja também o capítulo “Informações sobre segurança”.

Fig.: 
Exemplo de plaqueta 
de aprovação 
adicional.
As especificações 
referem-se 
ao respectivo 
instrumento.
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Instalação
Fiação do Stratos Pro A2... MSPH

Fila de terminais 2

Fig.: Terminais, instrumento aberto, atrás do frontal

1 9 10 18

Conectar sensor à RS-485

Áreas para colocar a 
chave de fenda para 
extrair os terminais

Fila de terminais 1

Além disso: 
2 pinos HART (entre as filas de terminais 1 e 2)
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Conexão do Memosens: Cor do fio
Marrom

Verde

Amarelo

Branco, blindagem transparente

Conexão a um Sensor Memosens

Áreas para colocar uma 
chave de fenda para 
extrair os terminais.

1 9 10 18
HART

O sensor Memosens é conectado à interface RS-485 do instrumento. 
Quando o sensor é selecionado no menu Configuração, os valores 
default são usados como dados de calibração. Eles podem, então, ser 
modificados pela calibração.

Atenção!
O slot para módulo de medição precisa estar vazio!
O Stratos Pro Ax... MSPH é para ser conectado a um sensor 
Memosens via interface RS-485. Ele não possui módulo de 
medição.
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Exemplos de Fiação

1 2 3 4

 

Exemplo 1:

Tarefa de medição: pH/ORP, temperatura, impedância de vidro,  
impedância de referência

Sensores (exemplo): SE 533/1-ADIN (Knick)
Cabo (exemplo): CA/003-NAADIN11 (Knick)

Se
ns

or
(e

s)
Ca

bo
In

st
ru

m
en

to

Br
an

co
/T

ra
ns

p.

M
ar

ro
m

A
m

ar
el

o

Bl
in

da
ge

m
 (a

zu
l)

Ve
rd

e



21

Exemplos de Fiação

1 2 3 4
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Exemplo 2:  

Tarefa de medição: pH/ORP, temperatura, impedância de vidro
Sensores (exemplo): SE531/1-NMSN (Knick)
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MEMO SENS

Interface do Usuário, Teclado

1  Transmissor/receptor IrDA
2  Display
3  Teclado
4  Plaqueta de dados 
    (fundo do alojamento)

Tecla Função
meas • Voltar para o último menu 

• Diretamente para o modo medição  
(pressionar > 2 s)

• Modo medição: Outro display
info • Obter informações

• Mostrar mensagens de erro
enter • Configuração: Confirmar introduções, 

próximo passo de configuração
• Calibração: Continuar fluxo do programa

menu • Modo medição: Chamar menu
Teclas de seta 
acima/abaixo

• Menu: Aumentar/diminuir um valor
• Menu: Seleção

Teclas de seta  
esquerda/direita

• Menu anterior/seguinte
• Introdução de número: Mover entre dígitos
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MEMO SENS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

171819202122

12
13
14

15

16

23
24

Display

1   Temperatura
2    Sensocheck
3   Intervalo / tempo de resposta
4   Dados do sensor
5   Não usado
6   Mensagem de limite:
      Limite 1   ou Limite 2 
7   Alarme
8   Serviço
9  Conjunto de parâmetros
10  Calibração
11  Sensor Memosens
12  Em espera

13  Informação disponível
14  Modo HOLD ativo
15  Display principal
16  Display secundário
17  Prosseguir com enter
18  Sensor ISM
19  Diagnósticos
20  Modo configuração
21  Modo calibração
22  Modo medição
23  Sensoface
24  Símbolos de unidades

Cores dos sinais (fundo do display)
Vermelho
Vermelho piscante

Alarme (em caso de falha: valores no display piscam) 
Erro na entrada: valor ilegal ou senha errada

Laranja Modo HOLD (Calibração, Configuração, Serviço)
Turquesa Diagnósticos
Verde Informação
Roxo Mensagem do Sensoface



24

Modo Medição
Após o instrumento ser ligado,  o analisador entra automaticamente 
no modo “Medição”. Para chamar o modo medição a partir de outro 
modo de operação (ex.: Diagnósticos, Serviço), pressione e segure a 
tecla meas (> 2 s).

Dependendo da configuração, um dos seguintes displays pode ser 
configurado como display padrão para o modo medição (veja a 
página 28):
• Valor medido, hora e temperatura (configuração default)
• Valor medido e seleção do conjunto de parâmetros A/B ou vazão
• Valor medido e número do tag (TAG).
• Hora e data

Nota: Ao pressionar a tecla meas no modo medição, as informações 
são exibidas por aproximadamente 60 segundos.

Tecla enter

Ativo  - conjunto 
de parâmetros  
(configuração)

Mostra OUT1, 
variável de 
processo

Mostra OUT2, 
temperatura

Indicador Sensoface
(status do sensor) 

Hora (ou vazão)

Indicador de  
modo (medição) 

Pressione e segure 
a tecla meas para 
chamar o modo 
medição.
(ao pressionar mais 
uma vez, o display 
muda)

O instrumento precisa ser configurado para a respectiva tarefa 
de medição!
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Seleção de Modo / Introdução de Valores

Para introduzir um valor:
5) Selecione um número: teclas de seta esquerda/direita.
6) Mude o número: Teclas de seta acima/abaixo
7) Confirme a introdução com enter.

Para  selecionar o  modo de  operação:
1) Pressione a tecla meas (> 2 s)  

(diretamente para o modo medição).
2) Pressione a tecla menu: o menu de seleção aparece.
3) Selecione o modo de operação c/ as teclas de seta esquerda/direita.
4) Pressione enter para confirmar o modo selecionado.

Menu de seleção

Modo selecionado 
(pisca)
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aprox. 2 s

Display no Modo Medição

tecla meas

Para chamar outros displays, como 
número do tag (TAG) e vazão (L/h), 
pressione brevemente a tecla meas.
Estes displays são mostrados em 
turquesa.
Após 60 s, o display principal 
reaparece. 

Pressione enter para selecionar um 
display como DISPLAY PRINCIPAL – 
o display secundário mostra
“MAIN DISPLAY – NO“.
Use as teclas de seta acima/abaixo 
para selecionar “MAIN DISPLAY – YES“.
e confirme com enter.
A cor do display muda para branco. 
Este display é mostrado agora no 
modo medição.

O DISPLAY PRINCIPAL é o display 
mostrado no modo medição.  
Para chamar o modo medição a partir 
de qualquer outro modo,  pressione e 
segure a tecla meas por pelo menos  
2 segundos.

tecla enter
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Interface do Usuário Codificada em Cores
A interface do usuário codificada em cores oferece maior segurança 
de operação. Os modos de operação são sinalizados com clareza.
O modo medição normal é mostrado em branco. Textos informativos 
aparecem numa tela verde e o menu de diagnósticos aparece em 
turquesa. O modo HOLD, em laranja (ex.: durante a calibração), é 
mostrado rapidamente assim como a tela magenta, que mostra 
mensagens de gerenciamento de ativos para diagnósticos preditivos – 
como aviso para manutenção, pré-alarme e desgaste dos sensores.
O status de alarme tem um display vermelho especialmente 
destacado e é também sinalizado por valores piscantes. Entradas 
de dados inválidas ou senhas falsas fazem o display inteiro piscar 
em vermelho para que os erros de operação sejam reduzidos 
consideravelmente.

Branco: 
Modo medição

Laranja: 
Modo HOLD

Vermelho piscante: 
Alarme, erros

Magenta: Aviso para 
manutenção

Verde: 
Textos informativos

Turquesa: 
Diagnósticos



24

Diagnósticos
Exibição de dados de calibração, exibição de dados do sensor, execução 
de autoteste do instrumento, exibição de registros no logbook, exibição 
de versões de hardware/software de componentes individuais.
O logbook pode armazenar 100 eventos (00 a 99), que podem ser 
mostrados diretamente no instrumento. O logbook pode ser estendido 
para 200 registros com a opção TAN.

HOLD
Ativação manual do modo HOLD, para troca de um sensor digital, por 
exemplo.  As saídas de sinais assumem um determinado estado.

Calibração
Cada sensor tem seus próprios valores característicos, que mudam no 
curso das operações. A calibração é necessária para fornecer um valor 
medido corretamente. O instrumento checa qual valor o sensor fornece 
ao medir uma solução conhecida. Ao surgir um desvio, o instrumento 
pode ser “ajustado”. Neste caso ele mostra o valor medido e corrige 
internamente o erro de medição do sensor. A calibração precisa ser 
refeita a determinados intervalos de tempo.  O tempo desses ciclos de 
calibração depende da carga do sensor. 
Durante a calibração o instrumento fica no modo HOLD até ser 
mudado pelo operador. 

Configuração
O analisador precisa ser configurado para a respectiva tarefa de 
medição. No modo “Configuração”, seleciona-se o sensor conectado, a 
faixa de medição a ser transmitida e as condições para mensagens de 
alerta e alarme. 
Durante a calibração, o instrumento fica no modo HOLD. 
O instrumento sai do modo configuração automaticamente 
20 minutos após o último toque no teclado e volta para o modo 
medição.

Serviço
Funções de manutenção (origem de sinais), operação IrDA, gravação 
de senha, restauração dos parâmetros de fábrica, habilitação de opções 
(TAN).

Modos de Operação
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Exibição de dados de calibração

Exibição de dados do sensor

Autoteste: RAM, ROM, EEPROM, módulo

100 eventos com data e hora

Exibição de valores medidos (mV_pH, mV_ORP, RTD, 
resistências de eletrodo de vidro, eletrodo de referência)

Exibição de versão do software,  modelo e número de série

Ativação manual do modo HOLD, para troca do sensor, por exemplo. As saídas de 
sinais comportam-se como configuradas (ex.: último valor medido, 21 mA)

Ajuste de pH (como configurado)

Ajuste de ORP

Calibração do produto

Ajuste de zero (só para ISFET)

Ajuste da sonda de temperatura

Conjunto de parâmetros de configuração A

Conjunto de parâmetros de configuração B

Exibição de valores medidos para validação (simuladores) 

Sinal de corrente, saída 1

Sinal de corrente, saída 2

Ativação da interface IrDA

Especificação de códigos de acesso aos modos de operação

Restauração dos valores de fábrica

Habilitação de opções via TAN









(Acesso por 
código, con-
figuração de 
fábrica: 5555)



Estrutura de Menus dos Modos e Funções

Ao pressionar a tecla menu (seta abaixo), o menu de seleção aparece. 
Selecione o menu com as teclas de seta esquerda/direita.
Pressione enter para abrir um item do menu. Pressione meas para voltar.

após 60 s

 Display TAG   Display CLK
Modo 

medição
(display 

principal sele-
cionável)

após 60 s
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    HOLD ativo

21

4
    HOLD ativo

Modo HOLD
O modo HOLD é um modo de segurança usado durante a 
configuração e a calibração. A saída de corrente é congelada  
(LAST = ÚLTIMO) ou colocada num valor fixo (FIX = FIXO).   
HOLD é indicado pela iluminação de fundo do display na cor laranja.

Modo HOLD, ícone no display:

Sair  do  modo HOLD
Para sair do modo HOLD, basta mudar para o modo medição 
(pressionar e segurar a tecla meas). O display mostra “Good Bye”  
e então o instrumento sai do modo HOLD.
Ao sair do modo calibração, o instrumento pergunta se a instalação 
está pronta para operação (ex.:  sensor reinstalado, localizado no 
processo).

Saída de corrente
[mA]

Sinal de saída para  
HOLD FIX = 21,0 mA

Sinal de saída para  
HOLD LAST

Sinal de saída durante o modo HOLD:

Resposta do sinal de saída
• LAST: A saída de corrente é congelada com seu último valor. 

Recomendado para pequenos procedimentos de configuração. 
O processo não deve mudar significativamente durante a 
configuração. As mudanças não são percebidas neste caso!

• FIX: A saída de corrente é colocada num valor notavelmente 
diferente do valor de processo para informar ao sistema de controle 
que o instrumento está sendo modificado.
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10

11

Alarme

Ativação manual de HOLD
O modo HOLD pode ser ativado manualmente no menu HOLD para 
checagem ou troca de um sensor, por exemplo, sem provocar reações 
indesejadas nas saídas. 
Pressione a tecla meas para voltar ao menu de seleção.

Alarme
Ao ocorrer um erro, o display mostra Err xx imediatamente.  
O alarme só é registrado no logbook após expirar um determinado 
tempo definido pelo usuário. 
Durante um alarme, o display pisca com o fundo em vermelho.

As mensagens de erro podem também ser sinalizadas por uma saída 
de corrente de 22 mA (veja Configuração).
Dois segundos após o evento de falha ser corrigido, o status de alarme 
é deletado.

Ativação externa de HOLD
O modo HOLD pode ser ativado externamente através de um sinal 
enviado à entrada Hold (pelo sistema de controle de processo, por 
exemplo).

Sistema de controle 
de processo

Alimentação
12 a 24 Vca/Vcc

HOLD

Entrada de

HOLD inativo 0 a 2 Vca/Vcc
HOLD ativo 10 a 30 Vca/Vcc
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Mens. Gerada por Causa
Alarme Sensocheck Polarização / Cabo
(22 mA) Mens. de erro Vazão (Entrada de CONTROLE)

HOLD via menu ou entrada
Configuração
Calibração
Serviço

Alimentação
12 a 24 Vca/Vcc

 

Entrada de 
 
 
 
       CONTROLE

13

14

Gerar uma mensagem via entrada de CONTROLE  
(vazão mín. / vazão máx.)
A entrada de CONTROLE pode ser usada para seleção de conjunto de 
parâmetros ou para medição de vazão (pulsos), dependendo do que 
for definido no menu Configuração. Quando definido para medição  
de vazão 

 
Um alarme pode ser gerado quando a vazão medida sair da faixa 
especificada:

  (especificar valor, default: 5 litros/hora)
 (especificar valor, default: 25 litros/hora)

Mensagens de Alarme e HOLD
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Estrutura de Menus de Configuração
O instrumento possui 2 conjuntos de parâmetros (A e B). Alternando entre os 
conjuntos, pode-se, por exemplo, adaptar o instrumento a várias situações 
de medição. O conjunto de parâmetros B só permite o ajuste de parâmetros 
relacionados com o processo.
Os passos de configuração são distribuídos em vários menus. Com as teclas “seta 
para esquerda” e “seta para direita” pode-se pular de um menu para outro.
Cada menu contém itens para ajuste de parâmetros.
Para abrir um menu use a tecla enter. Use as teclas de seta para editar um valor. 
Pressione enter para confirmar/salvar o valor.  
Voltar para medição: Pressione e segure a tecla meas (> 2 s)

Seleção 
de menus Menu Cód. Display Seleção de  

item de menu

Seleção de sensor

Item 1

...

Item ...

Saída de corrente 1

Saída de corrente 2

Compensação

Entrada de controle
(conj. de parâmetros 
ou medição de vazão)

Modo alarme

Acerto do relógio

Número do tag

Configuração
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Conjunto de parâmetros A/B: menus configuráveis
O instrumento possui 2 conjuntos de parâmetros (A e B). Alternando entre os con-
juntos, pode-se, por exemplo, adaptar o instrumento a várias situações de medição 
O conjunto de parâmetros B só permite o ajuste de parâmetros relacionados com o 
processo.

Menu Conj. parâm. A Conj. parâm. B
 Seleção de sensor ---

Saída de corrente 1 Saída de corrente 1
Saída de corrente 2 Saída de corrente 2
Compensação Compensação
Entrada de controle ---
Modo alarme Modo alarme
Seleção de conjunto 
de parâmetros

---

Acerto do relógio ---
Número do tag ---

Configuração

Alternância entre conj. de parâmetros A/B via entrada
Pode-se alternar entre os conj. de parâmetros A e B aplicando um sinal 
na entrada de CONTROLE (ajuste de parâmetros): ).

13

14

ex.: sistema de  
controle de processo

Máx. 30 Vca/Vcc

Stratos Pro A2... 

Entrada de 
CONTROLE

Conj. de parâmetros A ativo 0 a 2 Vca/Vcc
Conj. de parâmetros B ativo 10 a 30 Vca/Vcc
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Configuração
Alternância manual de conjuntos de parâmetros A/B

Display Ação Observação
Para alternar entre 
os conjuntos de 
parâmetros:
Pressione meas.

A seleção manual de 
conjuntos de parâmetros 
precisa ser pré-definida 
no modo CONFIG.  
O default é conjunto de 
parâmetros A fixo.
Ajustes errados mudam 
as propriedades de 
medição!

PARSET pisca na linha 
inferior.
Selecione o conjunto 
de parâmetros com 
as teclas  e  

Selecione 
PARSET A / PARSET B

Pressione enter para 
confirmar.  Cancele 
com a tecla meas.
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Configuração

Configuração Opção Default
Sensor (SENSOR)

 

 
(EXT só c/ entr. de cor-
rente habilitada via TAN)

  

  
(EXT só c/ entr. de cor-
rente habilitada via TAN)

  

 
Nota: Usando info 
 pode-se exibir valores 
nominais de tampão + 
fabricante

U1
(Para tampões 
especificáveis:
veja tabela no 
Apêndice))

Intr. valor p/ tampão 1

Intr. valor p/ tampão 2
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Configuração

Configuração Opção Default
Saída 1 (OUT1)

 Escolher °C / °F 
em "Sensor“

 

Saída 2 (OUT2)

 Escolher °C / °F 
em “Sensor“
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Configuração

Configuração Opção Default
Compensação de temperatura (CORRECTION)

 Tabela c/ 20 valores definidos pelo 
usuário, em passos de 5 °C

Entrada de CONTROLE (CNTR_IN)
Alternância entre 
conjunto de 
parâmetros (PARSET) 
e 
medição de 
vazão(FLOW)
12000  
pulsos/litro

0 a 20000  
pulsos/litro

Alarme (ALARM)

*)  Só é exibido se habilitado e “SENSOR: TEMP EXT” tiver sido selecionado.
**) Histerese fixada em 5% do valor limiar
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Configuração Opção Default
Relógio em tempo real (CLOCK)

Número do Tag (TAG)
(Introdução em linha de 
texto)

___

Configuração
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Configuração
Suporte para sensores Memosens Pfaudler 
Para tal é necessária uma função adicional (TAN). A liberação da opção é efetuada no 
menu SERVICE / OPT: PFAUDLER (ver página 101).

Ao conectar um sensor Memosens Pfaudler, os dados são lidos do sensor ou estão 
definidos para os valores padrão, não sendo necessários registros de menu, por isso, 
os mesmos são suprimidos.
Os valores nominais ZERO/SLOPE servem para garantir que os dispositivos de moni-
toração do sensor e de calibração (Sensoface, Calimatic) funcionem corretamente, 
contudo, não dispensam um ajuste (calibração)!

Valores típicos

Sonda Sondas de 
esmalte 
Pfaudler (dados 
Pfaudler)

Sondas com 
método de medi-
ção pH absoluto 
e sistema de refe-
rência Ag/AgCl

Sondas com 
método de medi-
ção pH absoluto 
e sistema de 
referência AgA 
(acetato prata)

Sonda de pH 
diferencial

rampa nom. 55 mV/pH 55 mV/pH 55 mV/pH 55 mV/pH

ponto zero nom. pH 8,65 pH 8,65 pH 1,35 pH 7 … 12
pHiso pH 1,35 pH 1,35 pH 1,35 pH 3,00

Nota: 
Para mais informações acerca da função, montagem, calibração e configuração con-
sulte o manual de instruções do respetivo sensor.
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Parâmetro Conj. parâm. A Conj. parâm. B
SNS: Tipo de sensor

SNS: Tipo de RTD

SNS: Unid. de temperatura

SNS: Medição temperatura

SNS: Med. manual temp.

SNS: Calibração de temp.

SNS: Cal. manual de temp.

SNS: Modo de calibração

SNS:  Seleção sol. tampão 
(-U1-, veja Apêndice)

SNS: Timer de calibração

SNS: Ciclo de calibração

SNS: Contador CIP

SNS: Ciclos CIP

SNS: Contador CIP

SNS: Ciclos CIP

OT1: Variável de processo

OT1: Início de corrente

OT1: Fim de corrente

Conj. de Parâmetros (Original p/ Cópia)

OT1: Tempo de filtragem

OT1: Erro corrente 22 mA

OT1: Modo HOLD

OT1: Corrente HOLD-FIX

OT2: Variável de processo

OT2: Início de corrente

OT2: Fim de corrente

OT2: Tempo de filtragem
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Conj. de Parâmetros (Original p/ Cópia)
Parâmetro Conj. parâm. A Conj. parâm. B
OT2: Erro corrente 22 mA

OT2: Modo HOLD

OT2: Corrente HOLD-FIX

COR: Coeficiente de temp.

COR: Entr. temp. externa

COR: Faixa de corrente

COR: Início de corrente

COR: Fim de corrente

IN: Conj. parâmetros A/B  
      ou vazão

IN: (Medidor de vazão)  
      Ajuste pulsos/litro

ALA: Atraso

ALA: Sensocheck on/off

ALA: Controle de vazão  
         FLOW CNTR on/off

ALA: Vazão mínima  
    (histerese fixada em 5 %)

ALA: Vazão máxima  
    (histerese fixada em 5 %)

PAR: Seleção de conjunto   
         de parâmetros

CLK: Formato de hora

CLK: Hora hh/mm

CLK: Dia/mês

CLK: Ano

TAG: Número do Tag

* Estes parâmetros não podem ser ajustados no conjunto de parâmetros B. 
   Os valores são os mesmos do conjunto de parâmetros A.
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Configuração
Sensor
Selecionar:  tipo de sensor, unidade de temperatura,  

detecção de temperatura durante a medição

Seleção de tipo de sensor

Unidade de temperatura

Detecção de temp. durante medição

(Temperatura manual)

Detecção de temp. durante calibração

(Temperatura manual)

Modo de calibração

(AUTO: Conj. de soluções tampão)

Timer de calibração

Ciclo de calibração

Ciclos de limpeza

Contador de ciclos de limpeza

Ciclos de esterilização

Contador de ciclos de esterilização

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu SENSOR com as teclas 

, pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código SNS.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Seleção de 
tipo de sensor

Selecione o tipo de 
sensor com as teclas.

Pressione enter para 
confirmar.

 

Unidade de  
temperatura 

Selecione °C ou °F com as 
teclas .

Pressione enter para 
confirmar.

Detecção de temp. 
durante medição

Selecione o modo com 
as teclas . AUTO: 
Medido pelo sensor 
MAN: Entrada direta 
de temperatura, sem 
medição (veja o passo 
seguinte); 
EXT: Temperatura 
especificada via entrada 
de corrente (somente 
se TAN E habilitado). 
Pressione enter para 
confirmar.

(Temp. manual) Modifique os dígitos com 
as teclas ,  selecione 
o próximo dígito com as 
teclas .  
Pressione enter para 
confirmar.

5
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Configuração

6

5

Sensor
Selecionar:  detecção de temperatura durante a calibração,  

modo de calibração

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas, pressione enter.
4)  Selecione o menu SENSOR com as teclas 

, pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados 

pelo código SNS.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

Seleção de tipo de sensor

Unidade de temperatura

Detecção de temp. durante medição

(Temperatura manual)

Detecção de temp. durante calibração

(Temperatura manual)

Modo de calibração

(AUTO: Conj. de soluções tampão)

Timer de calibração

Ciclo de calibração

Ciclos de limpeza

Contador de ciclos de limpeza

Ciclos de esterilização

Contador de ciclos de esterilização
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Item de menu Ação Opção
Detecção de temp. 
durante a calibração

Selecione o modo com as 
teclas :
AUTO: Medida pelo 
 sensor  
MAN:  Entrada direta 
de temperatura, sem 
medição (veja a etapa 
seguinte)
EXT: Temperatura 
especificada via entrada 
de corrente (apenas se 
TAN E estiver habilitado)
Pressione enter para 
confirmar.

(Temp. manual) Modifique o dígito com 
as teclas  ,  selecione 
o próximo dígito com as 
teclas  . Pressione 
enter para  confirmar.

Modo de calibração Selecione CALMODE com 
as teclas :
AUTO: Calibração com 
reconhecimento de sol. 
tampão Calimatic
MAN: Entr. manual de 
soluções tampão
DAT: Entrada de dados de 
ajuste de sensores pré-
medidos. Pressione enter 
para confirmar.

(AUTO: tampões) Selecione a sol. tampão 
com as teclas  (veja 
valores nominais nas 
tabelas).

Pressione enter para 
confirmar.

-00-...-10-, 
(-U1-, veja Apêndice)
Com a tecla info pode-se 
exibir o fabricante e os 
valores nominais na linha 
inferior.

5 Configuração
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Configuração

6

5

Sensor
Ajustar:  Timer de calibração, ciclo de calibração

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu SENSOR com as teclas 

, pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados 

pelo código SNS.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

Seleção de tipo de sensor

Unidade de temperatura

Detecção de temp. durante medição

(Temperatura manual)

Detecção de temp. durante calibração

(Temperatura manual)

Modo de calibração

(AUTO: Conj. de soluções tampão)

Timer de calibração

Ciclo de calibração

Ciclos de limpeza

Contador de ciclos de limpeza

Ciclos de esterilização

Contador de ciclos de esterilização
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Configuração5

Item de menu Ação Opção
Timer de calibração Ajuste CALTIMER com as 

teclas :
OFF: Sem timer
ADAPT: Ciclo máximo 
de calibração (ajuste no 
passo seguinte)
FIX: Ciclo de calibração 
fixo (ajuste no passo 
seguinte). Pressione 
enter para confirmar.

Com ADAPT, o ciclo de 
calibração é reduzido 
automaticamente 
dependendo da 
carga do sensor (altas 
temperaturas e valores 
de pH) e para sensores 
digitais depende também 
do desgaste do sensor.

Ciclo de calibração Só com FIX/ADAPT:
Modifique o dígito com 
as teclas ,  selecione 
o próximo dígito com 
as teclas . Pressione 
enter para confirmar.

Nota sobre o timer de calibração:
Com o Sensocheck ativado no menu de Alarme, em Configuração, a 
expiração do intervalo de calibração é indicada pelo Sensoface:
 

Display Status

     
+

     
+

80% do intervalo de calibração já expirou.

O intervalo de calibração já expirou.

A configuração do timer de calibração aplica-se aos conjuntos de 
parâmetros A e B.

O tempo restante de validade da calibração pode ser visto no menu 
de diagnósticos (veja o capítulo Diagnósticos).
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Configuração

6

5

Sensor
Ajustar:  Ciclos de limpeza CIP, ciclos de limpeza SIP.

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu SENSOR com as teclas 

, pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados 

pelo código SNS.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

Seleção de tipo de sensor

Unidade de temperatura

Detecção de temp. durante medição

(Temperatura manual)

Detecção de temp. durante calibração

(Temperatura manual)

Modo de calibração

(AUTO: Conj. de soluções tampão)

Timer de calibração

Ciclo de calibração

Ciclos de limpeza

Contador de ciclos de limpeza

Ciclos de esterilização

Contador de ciclos de esterilização
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Configuração5

Item de menu Ação Opção
CIP / SIP
Pode-se fazer os ajustes seguintes para sensores INDUCON:
Ligar/desligar  
ciclos de limpeza

Selecione ON ou OFF com 
as teclas .
Ative/desative o registro 
do logbook estendido e 
os contadores (se houver)
Pressione enter para 
confirmar.

Ciclos de limpeza Somente com  
CIP COUNT ON:
Introduza o valor com as 
teclas  .

Pressione enter para 
confirmar.

Ligar/desligar  
ciclos de esterilização

Selecione ON ou OFF com 
as teclas .
Ative/desative o registro 
do logbook estendido e 
os contadores (se houver)
Pressione enter para 
confirmar.

Ciclos de esterilização Somente com  
SIP COUNT ON:
Introduza o valor com as 
teclas  .

Pressione enter para 
confirmar.

Os ciclos de limpeza e esterilização são contados para medir a carga 
sobre o sensor.  Isto é últil para aplicações bioquímicas (temp. do 
processo de aprox. 0 a 50 °C, temperatura CIP > 55 °C, temperatura SIP 
> 115 °C.
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Configuração
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Variável de processo
Início de corrente
Fim de corrente
Filtro de média
Saída de corrente durante 
mensagem de erro
Saída de corrente em HOLD
Saída de corrente em HOLD FIX

Saída de Corrente 1
Faixa da saída de corrente. Início de corrente. Fim de corrente.

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu OUT1 com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código OT1.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Variável de processo Selecione com as teclas 

:
PH: Valor de pH
ORP: Potencial redox
TMP: Temperatura
Pressione enter para 
confirmar.

Início de corrente Modifique o dígito  
com as teclas ,   
selecione o dígito 
seguinte com as  
teclas .

Pressione enter para 
confirmar.

 
 

 

Fim de corrente Introduza o valor com  
as teclas  .

Pressione enter para 
confirmar.

 
 

 

Faixas de valores medidos:  Início e fim de corrente

Saída de corrente

[pH]

20  4

14

0
20  4

7

5

[mA]

Exemplo 1: Faixa de pH 0 a 14 

[mA]

Saída de corrente

7
5

5

Exemplo 2: Faixa de pH 5 a 7  
Vantagem:  Maior resolução na 

faixa de interesse[pH]
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Configuração
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5

Saída de Corrente 1
Ajuste do intervalo de tempo do filtro de saída

Variável de processo
Início de corrente
Fim de corrente
Filtro de média
Saída de corrente durante 
mensagem de erro
Saída de corrente em HOLD
Saída de corrente em HOLD FIX

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas, pressione enter.
4)  Selecione o menu OUT1 com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código OT1.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração5

Item de menu Ação Opção
Filtro de média Introduza o valor com as 

teclas  .

Pressione enter para 
confirmar.

 

Intervalo de tempo 0 a 120 s

pH

0/4-20 mA

Intervalo de tempo 0 a 120 s

Temp

Display

Filtro de média
Para atenuar a saída de corrente, pode-se ativar um filtro passa-
baixas com constante de tempo de filtragem ajustável. Ao ocorrer um 
salto na entrada (100 %), o nível da saída fica em 63% após expirar o 
intervalo de tempo. O intervalo de tempo pode ser ajustado entre 0 e 
120 segundos. Se o intervalo for ajustado em 0 s, a saída de corrente 
seguirá a entrada diretamente.
Nota: 
O filtro só age na saída de corrente, não no display ou no valor limite!
O filtro não é usado durante o modo HOLD.  Isto evita um salto na 
saída.
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Configuração
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Saída de Corrente 1
Saída de corrente em erro e HOLD

Variável de processo
Início de corrente
Fim de corrente
Filtro de média
Saída de corrente durante 
mensagem de erro
Saída de corrente em HOLD
Saída de corrente em HOLD FIX

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros  

com as teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu OUT1 com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código OT1.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração5

Item de menu Ação Opção
Saída de corrente 
durante mensagem 
de erro

Selecione ON (22 mA 
para mensagem de erro) 
ou OFF, com as teclas 
.
Pressione enter para 
confirmar.

Saída de corrente 
durante HOLD

LAST:  Durante HOLD o 
último valor medido é 
mantido na saída.
FIX:  Durante HOLD um 
valor (a ser introduzido) é 
mantido na saída.
Selecione com as teclas 
. Pressione enter 
para confirmar.

Saída de corrente 
para HOLD FIX

Apenas com FIX 
selecionado: Introduza a 
corrente que deverá fluir 
na saída durante HOLD.
Introduza o valor com 
as teclas  . 
Pressione enter para 
confirmar.

HOLD ativo

21

4
HOLD ativo

Saída de corrente
[mA]

Sinal de saída para  
HOLD FIX = 21.0 mA

Sinal de saída para  
HOLD LAST

Sinal de saída durante HOLD:
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Configuração
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Saída de Corrente 2
Faixa da saída de corrente. Início de corrente. Fim de corrente.

Variável de processo
Início de corrente
Fim de corrente
Filtro de média
Saída de corrente durante 
mensagem de erro
Saída de corrente em HOLD
Saída de corrente em HOLD FIX

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu OUT2 com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código OT2.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração5

Item de menu Ação Opção
Variável de processo Selecione com as teclas 

:
PH: Valor de pH
ORP: Potencial redox
TMP: Temperatura
Pressione enter para 
confirmar.

Todos os ajustes seguintes são feitos como para a saída de 
corrente 1 (veja “Saída de Corrente 1”)!
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Configuração
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Comp. de temperatura para  
fluido de processo (linear/tabela)
Entrada de corrente, 
medição de temperatura externa
Faixa de corrente
Início de corrente
Fim de corrente

Compensação de Temperatura
CT do fluido de processo: Linear ou tabela definível pelo usuário

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros  

com as teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu CORRECTION com as 

teclas , pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código COR.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Comp. temperatura, 
fluido de processo

Só para medição de pH: 
Selecione a compensação 
de temperatura do fluido 
de processo.
Linear: LIN:
Tabela: USERTAB 
Selecione com as teclas 
. Pressione enter 
para confirmar.

Comp. temperatura, 
linear

Introduza a compensação 
de temperatura linear do 
fluido de processo.
Introduza o valor com as 
teclas  .
Pressione enter para 
confirmar.

Comp. temperatura, 
tabela

Confirmar pergunta 
sobre segurança,  
introduzir valores
(em passos de 5 °C)

Se selecionar 
compensação de 
temperatura via tabela 
(USERTAB), pode-se 
introduzir valores para a 
tabela de CT de 0 a 95 °C 
em passos de 5-K.
O analisador mostra os 
valores de temperatura 
em passos de 5 °C.  
É preciso especificar o 
percentual de desvio do 
valor medido em cada 
um desses valores de 
temperatura. 
Valores intermediários 
são interpolados 
linearmente.
A compensação de 
temperatura pode ser 
definida separadamente 
para os conjuntos de 
parâmetros A e B.

0 a 95 °C 
(em passos de 5 °C)

5
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Configuração
Compensação de Temperatura
Entrada de corrente. Medição de temperatura externa

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu CORRECTION com as 

teclas , pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código COR.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

Comp. de temperatura para  
fluido de processo (linear/tabela)
Entrada de corrente, 
medição de temperatura externa
Faixa de corrente
Início de corrente
Fim de corrente
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Entrada de corrente, 
Medição de tempera-
tura externa

Somente se habilitado 
via TAN e selecionado 
durante a configuração 
(SENSOR).
Selecione ON ou OFF com 
as teclas .

Pressione enter para 
confirmar.

Faixa de corrente Selecione a faixa desejada 
com as teclas .

Pressione enter para 
confirmar.

Início de corrente Modifique o dígito com 
as teclas ,   
selecione o próximo 
dígito com as teclas .

Pressione enter para 
confirmar.

Faixa de entrada:
 

 

Fim de corrente Introduza o valor com as 
teclas  .

Pressione enter para 
confirmar.

Faixa de entrada:
 

5
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Configuração

6

Entrada de CONTROLE (função)
PARSET / FLOW
FLOW: ADJUST

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu CNTR_IN com as teclas 

, pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados  

pelo código IN.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

Entrada de CONTROLE
Seleção de conjunto de parâmetros através de sinal externo  
ou medição de vazão
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Seleção de função 
da entrada de 
CONTROLE

Selecione com as teclas 
. Pressione enter 
para confirmar.

PARSET
(seleção de conjunto de 
parâmetros A/B através 
de sinal da entrada de 
CONTROLE).

Vazão  
(para conectar um 
medidor de vazão com 
saída de pulsos)

Ajuste do  
medidor de vazão

Com “Flow” selecionado, 
ajuste o instrumento 
para o medidor de vazão 
usado.  
Introduza o valor com 
as setas. Pressione enter 
para confirmar.

12000 pulsos/litro

5

No menu de alarme, pode-se configurar a monitoração de vazão. 
Ao ajustar CONTROL em FLOW, pode-se especificar 2 valores limites 
adicionais para vazão máxima e vazão mínima. 
Se o valor medido sair desta faixa, uma mensagem de alarme e um 
sinal de erro de 22 mA (se configurados) serão gerados. 

Display 
Medição de vazão no modo medição

Display 
Medição de vazão (monitor do sensor)
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Configuração
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Ajustes de Alarme
Atraso de alarme. Sensocheck.

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas , pressione enter.
4)  Selecione o menu ALARM com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados pelo 

código ALA.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

ALARME: Atraso
ALARME: Sensocheck
Alarme: entrada de CONTROLE
Para monitoração de vazão: 
Alarme de vazão máxima
Para monitoração de vazão: 
Alarme de vazão mínima

5
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Atraso de alarme Introduza o valor com as 

teclas  .
Pressione enter para 
confirmar.

Sensocheck Selecione Sensocheck  
(monitoração contínua  
dos eletrodos de vidro e 
referência).
Selecione ON ou OFF  
com as teclas .
Pressione enter para 
confirmar (Ao mesmo 
tempo, o Sensoface é 
ativado. Com OFF, o 
Sensoface é também 
desativado.)

5

As mensagens de erro podem ser sinalizadas por uma saída de 
corrente de 22 mA (veja Mensagens de Erro e Configuração da  
Saída 1/Saída 2).
O atraso de alarme atrasa a mudança de cor do fundo do display para 
vermelho e o sinal de 22 mA (se configurado).
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Configuração
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Ajustes de Alarme
Entrada de CONTROLE (vazão máxima, vazão mínima)

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros com as 

teclas, pressione enter.
4)  Selecione o menu ALARM com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados pelo 

código ALA.   
Pressione enter para selecionar o menu,  
edite com as teclas de seta (veja a página 
seguinte). Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione meas até que o indicador de 
modo [meas] seja exibido.

ALARME: Atraso
Alarme: Sensocheck
Alarme: entrada de CONTROLE
Para monitoração de vazão: 
Alarme de vazão máxima
Para monitoração de vazão: 
Alarme de vazão mínima

5
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Configuração
Item de menu Ação Opção
Entrada de 
CONTROLE

A entrada de CONTROLE 
pode gerar um 
alarme quando FLOW 
(monitoração de vazão) 
está selecionado no 
menu CONF: 
FLOW CNTR
Medição de vazão: 
permite monitorar a 
vazão mínima e a vazão 
máxima (contador de 
pulsos)

Alarme de
Vazão mínima
FLOW MIN

Especifique o valor. Default: 05,00 litros/hora

Alarme de
Vazão máxima
FLOW MAX

Especifique o valor. Default: 25,00 litros/hora

5
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enter

enter
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enter

1

6

meas

Configuração
Hora e Data
Número do Tag

1)  Pressione a tecla menu.
2)  Selecione CONF com as teclas ,  

pressione enter.
3)  Selecione o conjunto de parâmetros A com as 

teclas, pressione enter.
4)  Selecione CLOCK ou TAG com as teclas , 

pressione enter. 
5)  Todos os itens deste menu são indicados pelo 

código “CLK:” ou “TAG”.  
Pressione enter para selecionar o menu, edite 
com as teclas de seta (veja a página seguinte). 
Confirme (e prossiga) com enter.

6)  Sair: Pressione a tecla meas até que o 
indicador de modo [meas] seja exibido.

Formato do relógio
Hora
Dia e mês
Ano

Número do Tag

enter

5
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Hora e Data
Os ciclos de calibração e limpeza baseiam-se na hora e na data do 
relógio integrado, em tempo real. 
No modo medição, a hora é mostrada na linha inferior do display. 
Ao usar sensores digitais, observe os dados de calibração escritos na 
cabeça do sensor.
Além disso, os registros no logbook (veja Diagnósticos) são mostrados 
com a hora de ocorrência.

Nota:
• Não há mudança automática de horário normal para horário de 

verão.  Não deixe de ajustar a hora manualmente!

Configuração

Item de menu Ação Opções
Número do Tag Selecione os caracteres  

com as teclas ,
selecione o dígito 
seguinte com as 
teclas.

Confirme com enter

A...Z, 0...9, – + < > ? / @

Os primeiros 10 
caracteres são mostrados 
no display sem rolagem. 

Número do Tag (TAG)
Pode-se atribuir um nome ao ponto de medição (número do tag) na 
linha inferior do display (até 32 dígitos).
Para visualizar o número do Tag, pressione meas (repetidamente) no 
modo medição.
Como parte da configuração do instrumento, o Tag pode ser lido  
via IrDA.
Um número de Tag padronizado ajuda, por exemplo, a reinstalar 
corretamente um instrumento após um reparo.

5
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Sensores Digitais
Operação

O instrumento só muda para o modo medição quando o sensor 
Memosens está conectado e operacional (Sensoface alegre):

MEMO SENS

Caso contrário, uma mensagem de erro é gerada. O ícone info é 
exibido. Para que o texto de erro seja mostrado na linha inferior, use 
as teclas .  O Sensoface fica triste (veja a tabela de mensagens de 
erro e o Sensoface no Apêndice):
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Sensores Digitais
Conexão de um Sensor Digital
Passo Ação/Display Observação

Conecte o sensor.

Antes de conectar um 
sensor Memosens, a 
mensagem de erro “NO 
SENSOR” (sem sensor) é 
exibida.

Espere até que os 
dados do sensor 
sejam exibidos.

MEMO SENS A ampulheta no display 
pisca.

Verifique os dados do 
sensor.

MEMO SENS

Use as teclas  
para ver as informa-
ções do sensor, con-
firme com enter..

A cor do display muda 
para verde.

O Sensoface fica alegre 
quando os dados do 
sensor estão OK.

Vá para o modo 
medição.

Pressione meas, info 
ou enter

Após 60 s, o instrumento 
volta automaticamente 
para o modo medição.

Possíveis mensagens de erro
Sensor  ineficiente.
Troque o sensor.

Quando esta mensagem 
de erro aparece, o sensor 
não pode mais ser usado.
O Sensoface fica triste.

Sensor com defeito.
Troque o sensor.

Quando esta mensagem 
de erro aparece, o sensor 
não pode mais ser usado.
O Sensoface fica triste.
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Sensores Digitais
Troca de Sensor

Um sensor só deve ser trocado no modo HOLD para evitar reações 
inesperadas das saídas e contatos. Ao calibrar um sensor novo pela 
primeira vez, ele poderá ser trocado também no modo calibração.

Passo Ação/Display Observação
Selecione o modo 
HOLD.

Pressione a tecla 
menu para chamar o 
menu de seleção,  
selecione HOLD 
com as teclas , 
pressione enter para 
confirmar.

Agora o instrumento está 
no modo HOLD. O modo 
HOLD pode ser ativado 
também externamente 
através da entrada HOLD. 
Durante HOLD a saída 
de corrente é congelada 
com seu último valor ou 
com um determinado 
valor fixo configurado.

Desconecte e remova 
o sensor velho.
Instale e conecte o 
sensor novo.

Mensagens temporárias 
ativadas durante a troca 
são indicadas, mas 
não ativam contatos 
de alarme e não são 
registradas no logbook.

Espere até que os 
dados do sensor 
sejam exibidos.

MEMO SENS
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Sensores Digitais

Passo Ação/Display Observação
Verifique os dados do 
sensor.

MEMO SENS

Veja as informações 
do sensor com as 
teclas , pressione 
enter para confirmar. 

Pode-se ver o tipo e o 
fabricante do sensor, o 
número de série e a data 
da última calibração.

Verifique os valores 
medidos.
Saida de HOLD Pressione a tecla 

meas: Volta para o 
menu de seleção. 
.Presione o segure 
meas: O instrumento 
entra no modo 
medição.

A troca do sensor é 
registrada no logbook 
estendido.
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Calibração
Nota:
• Todos os procedimentos de calibração precisam ser executados 

por pessoal treinado. Parâmetros ajustados incorretamente podem 
passar despercebidos e mudar as propriedades de medição. 

• O tempo de resposta do sensor e da sonda de temperatura é 
consideravelmente reduzido quando o sensor é movido em círculos 
pela primeira vez na solução tampão e então imobilizado. 

• O instrumento só pode operar corretamente quando as soluções 
tampão usadas corresponderem ao grupo configurado. Outras 
soluções tampão, mesmo as que tenham  os mesmos valores 
nominais, podem apresentar uma resposta de temperatura 
diferente. Isto produz erros de medição. 

Ao usar sensores ISFET ou sensores com um ponto zero que não 
seja pH 7, o ponto zero nominal precisa ser ajustado cada vez que um 
novo sensor for conectado. Isto é importante para obter mensagens 
confiáveis do Sensoface. As mensagens do Sensoface geradas durante 
todas as calibrações seguintes são baseadas nesta calibração básica.
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A calibração é usada para adaptar o instrumento às características do 
respectivo sensor, isto é, potencial de assimetria e rampa. 
O acesso à calibração pode ser protegido por senha (menu Serviço).
Primeiramente abra o menu Calibração e selecione o modo calibração:
CAL_PH Dependendo da configuração:

AUTO Reconhecimento automático de tampão 
(Calimatic)

MAN Entrada manual de tampão
DAT Introdução de dados de eletrodo pré-medido

CAL_ORP Calibração de ORP
P_CAL Calibração do produto (calibração com amostragem)
ISFET-ZERO Ajuste de zero. Necessário para sensores ISFET, 

subsequentemente pode-se fazer uma calibração de 
um ou dois pontos.

CAL_RTD Ajuste da sonda de temperatura

Seleção de um Modo de Calibração

Para pré-configurar CAL_PH (menu CONF / configuração):
1) Pressione e segure a tecla meas (> 2 s) (modo medição).
2) Pressione a tecla menu: o menu de seleção aparece.
3) Selecione o modo CONF com as teclas de seta esquerda/direita.
4) Selecione “SENSOR“ – “CALMODE“: AUTO, MAN, ou DAT. 

Pressione enter para confirmar.

Menu Seleção

Modo selecionado
(pisca)
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Zero adjustment

Ajuste de Zero (ISFET)
Este ajuste permite o uso de sensores ISFET com  zero nominal 
diferente (só pH). A função fica disponível quando o sensor escolhido 
é Memosens (Sensor selection = MEMOSENS). O ajuste de zero é 
desabilitado para quaisquer outros sensores.
O ajuste é feito usando-se um tampão zero (pH 7,00). 
Faixa permitida para o valor do tampão: pH 6,5 a 7,5. 
Entrada com temperatura corrigida. Desvio máximo de zero: ± 200 mV.

Display Ação Observação
Selecione Calibração. 
Pressione enter para 
prosseguir.

Pronto para calibração. 
A ampulheta pisca.

Display (3 s)  
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Mergulhe o sensor 
numa solução tampão 
com pH 7,00. Introduza 
o valor de pH com 
temperatura corrigida 
na faixa de 6,50 a 7,50 
usando as teclas de 
seta (veja a tabela de 
soluções tampão). 
Confirme com enter.

Se o desvio de zero 
do sensor for grande 
demais (> ± 200 
mV), a mensagem 
de erro CAL ERR será 
gerada. Neste caso o 
eletrodo não poderá 
ser calibrado.

Checagem de 
estabilidade. O valor 
medido (mV) é exibido. 
O ícone “ampulheta” 
pisca.

Nota:  A checagem 
de estabilidade 
pode ser parada 
(pressionando 
enter). Todavia isto 
reduz a exatidão da 
calibração.
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Display Ação Observação
No final do 
procedimento de ajuste 
o desvio de zero (mV) 
do sensor é exibido 
(baseado em 25 °C). 
Sensoface ativo. 
Pressione enter para 
prosseguir.

Este não é o valor 
final de calibração 
do sensor! 
O potencial de 
assimetria e a 
rampa precisam 
ser determinados 
com uma calibração 
completa de 2 
pontos.

Use as teclas de seta 
para selecionar:
• REPE (repetir 

calibração) ou 
• MEAS (medição).  
Confirme com enter.
Coloque o sensor no 
processo. 
Pressione enter para 
finalizar a calibração de 
zero.

Após o fim da 
calibração, as saídas 
permanecem no 
modo HOLD por um 
curto tempo.

Nota sobre ajuste de zero
Após ter corrigido o desvio de zero, não deixe de calibrar o sensor 
seguindo um dos procedimentos descritos nas páginas seguintes.

Ajuste de Zero (ISFET)
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Adjustment (Calimatic)

Calibração Automática (Calimatic)
O modo AUTO e o tipo de detecção de temperatura são selecionados 
durante a configuração. Confira se as soluções tampão usadas 
correspondem ao grupo configurado. Outras soluções tampão, 
mesmo as que tenham os mesmos valores nominais, podem 
apresentar uma resposta de temperatura diferente. Isto produz erros 
de medição.Display Ação Observação

Selecione Calibração.
Pressione enter para 
prosseguir.

Pronto para calibração.
A ampulheta pisca. 
Selecione o método de 
calibração: CAL_PH 
Pressione enter para 
prosseguir.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Remova o sensor e a 
sonda de temperatura, 
limpe e mergulhe-os na 
primeira solução tampão 
(em qualquer ordem). 
Comece pressionando 
enter.

Se tiver optado por  
entrada de temperatu-
ra manual, o valor de 
temperatura no dis-
play piscará e poderá 
ser editado com as 
teclas de seta.

Reconhecimento de 
tampão. Enquanto a 
ampulheta estiver pisca-
ndo, o sensor  e a sonda 
de temperatura per-
manecerão na primeira 
solução tampão.

O tempo de resposta 
do sensor e da sonda 
de temperatura é 
consideravelmente 
reduzido quando o 
sensor é pela primeira 
vez movido em círcu-
los na solução tampão 
e então imobilizado.

Reconhecimento de 
tampão terminado, o 
valor nominal da solução 
tampão é exibido.
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Display Ação Observação
No final da checagem 
de estabilidade, o valor 
é salvo e o potencial de 
assimetria é exibido.
A calibração com 
o primeiro tampão 
terminou. Remova o 
sensor e a sonda de 
temperatura do primeiro 
tampão e lave-os bem.
Use as teclas de seta 
para selecionar:
• END (cal. 1 ponto)
• CAL2 (cal. 2 pontos)
• REP (repetir)
Use enter para prosseguir.

Nota:
A checagem de 
estabilidade pode ser 
parada após  
10 s (pressionando 
enter). Todavia isto 
reduz a exatidão da 
calibração. Display da 
cal. de 1 ponto:

Sensoface ativo. Para 
finalizar use enter.

Calibração de 2 pontos:
Mergulhe o sensor e a 
sonda de temperatura no 
segundo tampão. 
Use enter para confirmar.

O processo de 
calibração transcorre 
como para o primeiro 
tampão.

Retire o sensor e a sonda 
de temperatura do 
segundo tampão, lave e 
reinstale-os. Use enter 
para prosseguir.

A rampa e o potencial 
de assimetria do 
sensor (baseados em 
25 °C) são exibidos.

Use as teclas de seta 
para selecionar:
• MEAS (sair)
• REP (repetir)
Use enter para prosseguir. 
Sair: O modo HOLD é 
desativado com atraso. 

Quando a cal. de 2 
pontos termina:

Calibração Automática (Calimatic)
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Calibração Manual com Introd. de Tampão
O modo de calibração MAN e o tipo de detecção de temperatura 
são selecionados durante a configuração. Para calibração com 
especificação de solução tampão, é preciso introduzir o valor de pH 
da solução usada no instrumento para a respectiva temperatura. 
Qualquer solução tampão desejada pode ser usada para calibração.

Display Ação Observação
Selecione Calibração.
Pressione enter para 
prosseguir.

Pronto para calibração.
A ampulheta pisca.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo 
HOLD..

Remova o sensor e a 
sonda de temperatura, 
limpe e mergulhe-os 
na primeira solução 
tampão.    
Pressione enter para 
confirmar.

Se tiver optado por 
entrada de tempera-
tura manual, o valor 
de temperatura no 
display piscará e 
poderá ser editado 
com as teclas de 
seta.

Introduza o valor de pH 
de sua solução tampão 
para a respec-tiva 
temperatura. Enquanto 
o ícone de ampulheta 
estiver piscando, o 
sensor e a sonda de 
temperatura deverão 
ficar na solução tampão.

O tempo de 
resposta do sensor 
e da sonda de 
temperatura é 
consideravelmente 
reduzido quando 
o sensor é pela 
primeira vez movido 
em círculos na 
solução tampão e 
então imobilizado.
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Display Ação Observação
No final da checagem 
de estabilidade, o valor 
é salvo e o potencial de 
assimetria é exibido.
A calibração com 
o primeiro tampão 
terminou. Remova o 
sensor e a sonda de 
temperatura do primeiro 
tampão e lave-os bem.
Use as teclas de seta 
para selecionar:
• END (cal. 1 ponto)
• CAL2 (cal. 2 pontos
• REP (repetir)
Use enter para prosseguir

Nota:
A checagem de 
estabilidade pode ser 
parada após  
10 s (pressionando 
enter). Todavia isto 
reduz a exatidão da 
calibração. Display da 
cal. de 1 ponto:

Sensoface ativo. Para 
finalizar, use enter.

Calibração de 2 pontos:
Mergulhe o sensor e a 
sonda de temperatura no 
segundo tampão.
Introduza o valor de pH. 
Use enter para confirmar.

O processo de 
calibração transcorre 
como para o primeiro 
tampão.

Lave o sensor e a sonda 
de temperatura e 
reinstale-os. Pressione 
enter para prosseguir.

A rampa e o potencial 
de assimetria do 
sensor (baseados em 
25 °C) são exibidos.

Use as teclas de seta 
para selecionar:
• MEAS (sair)
• REP (repetir)
Use enter para prosseguir. 
Sair: O modo HOLD é 
desativado com atraso. 

Quando a cal. de 2 
pontos termina:

Calibração Manual com Introd. de Tampão
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Introd. de Dados de Sensores Pré-medidos

Display Ação Observação
Selecione Calibração.
Pressione enter para 
prosseguir.

“Introdução de dados“
Pronto para calibração. 
A ampulheta pisca.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Introduza o potencial 
de assimetria [mV].
Pressione enter para 
prosseguir.

Introduza a rampa [%].

O instrumento exibe a 
nova rampa e o novo 
potencial de assimetria 
(a 25 °C).
Sensoface ativo.
Use as teclas de seta 
para selecionar:
• MEAS (sair)
• REP (repetir)
Pressione enter para 
prosseguir.

Sair:  
HOLD é desativado 
com atraso.

O modo de calibração DAT precisa ter sido pré-definido durante a 
configuração. 
Pode-se entrar diretamente com os valores para a rampa e o potencial 
de assimetria de um sensor. Estes valores precisam ser conhecidos, ou 
seja, determinados antecipadamente em laboratório.
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% mV/pH
78 46.2
80 47.4
82 48.5
84 49.7
86 50.9
88 52.1
90 53.3
92 54.5
94 55.6
96 56.8
98 58.0
100 59.2
102 60.4

ZERO = 7 - ZERO

V
AS

S

V
AS

[mV]

S [mV / pH]

Conversão de Rampa para mV
Conversão de rampa [%] para rampa [mV/pH] a 25 °C

Conversão de potencial de assimetria para ponto zero do sensor

=  Zero do sensor

=  Potencial de assimetria

=  Rampa
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Product calibration

Calibração do Produto (pH)
Calibração por amostragem (calibração de um ponto) 
Durante a calibração do produto o sensor permanece no processo. 
O processo de medição é interrompido só por um curto tempo.

Procedimento:
1) A amostra é medida em laboratório ou diretamente no local usando 

um medidor portátil. Para uma calibração exata, a temperatura da 
amostra deverá corresponder à temperatura medida do processo.  
Durante a amostragem o instrumento salva o valor medido no 
momento e então volta para o modo medição. Então o indicador de 
modo “calibração” pisca.

2) No segundo passo, entre com o valor medido da amostra no 
instrumento. Com base na diferença entre o valor medido 
armazenado e o valor de amostra introduzido, o instrumento calcula 
o novo potencial de assimetria.

Se a amostra for inválida, poderá usar o valor armazenado durante 
a amostragem. Neste caso os valores de calibração velhos serão 
armazenados. 
Em seguida, pode-se iniciar uma nova calibração do produto.

Display Ação Observação
Selecione calibração do 
produto: P_CAL.
Pressione enter para 
prosseguir.

Pronto para calibração.
A ampulheta pisca.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Obtenha a amostra e 
salve o valor. 
Pressione enter para 
prosseguir.

Agora a amostra 
pode ser medida.
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Display Ação Observação
O instrumento volta 
para o modo medição.

O indicador 
de modo CAL 
piscando indica 
que a calibração do 
produto ainda não 
terminou.

Calibração do produto,
Passo 2

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

O valor armazenado é 
mostrado (piscando) 
e pode ser sobrescrito 
pelo valor da amostra 
medida.
Pressione enter para 
prosseguir.
Exibição do novo 
potencial de assimetria 
(baseado em 25°C °C) 
Sensoface ativo.
Para sair da calibração:
Selecione MEAS e 
pressione enter.

Para repetir a 
calibração:  
Selecione REP 
(repetir) e pressione 
enter. 

Fim da calibração Ao terminar a calibração, as saídas permane-
cem no modo HOLD por um curto tempo.

Calibração do Produto (pH)
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Calibração de ORP (Redox) 
O potencial de um sensor redox é calibrado usando-se uma solução 
tampão redox (ORP). Durante a calibração, a diferença do potencial 
medido e o potencial da solução de calibração é determinada com a 
equação seguinte: Durante a medição essa diferença é adicionada ao 
potencial medido.

= ORP exibido

= potencial direto do sensor

=  valor delta, determinado durante a 
calibração

mV
ORP

 = mV
meas

 – ΔmV mV
ORP

mV
meas

ΔmV

O potencial do sensor pode também ser relacionado com outro 
sistema de referência – por exemplo, o eletrodo de hidrogênio padrão. 
Neste caso o potencial com correção de temperatura (veja tabela) 
do eletrodo de referência usado precisa ser introduzido durante a 
calibração. Durante a medição, este valor é então adicionado ao ORP 
medido. 
A temperatura de calibração deverá ser igual à temperatura de 
medição, pois o comportamento da temperatura do eletrodo de 
referência não é levado em consideração.

0
10
20
25
30
40
50
60
70
80

Temperatura
[°C]

Ag/AgCl/KCl
1 mol/l
[∆mV]

Ag/AgCl/KCl
3 mol/l
[∆mV]

Thalamid
[∆mV]

Sulfato de 
mercúrio
[∆mV]

249
244
240
236
233
227
221
214
207
200

224
217
211
207
203
196
188
180
172
163

-559
-564
-569
-571
-574
-580
-585
-592
-598
-605

672
664
655
651
647
639
631
623
613
603

Dependência de temperatura de sistemas de referência normalmente usados  
em comparação com eletrodos de hidrogênio padrão.
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Calibração de ORP
Display Ação Observação

Selecione calibração 
de ORP, prossiga com 
enter.

Remova o sensor e a 
sonda de temperatura, 
limpe e mergulhe-os 
na solução tampão de 
redox.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Introduza o valor de 
setpoint para o tampão 
redox.
Pressione enter para 
prosseguir.

O valor delta de ORP é 
exibido (baseado em  
25 °C).
Sensoface ativo.
Pressione enter para 
prosseguir.
Para repetir a 
calibração: Selecione 
REP (repetir) e então 
pressione enter. 
Para sair da calibração:
Selecione MEAS e 
pressione enter.

Ao terminar a 
calibração, as saídas 
permanecem no 
modo HOLD por um 
curto tempo.
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Ajuste da Sonda de Temperatura
Temp probe adjustment

Display Ação Observação
Selecione ajuste de 
temperatura. Pressione 
enter para prosseguir.

Valores errados 
mudam as 
propriedades de 
medição!

Meça a temperatura 
do fluido de processo 
com um termômetro 
externo.

Display (3 s)
Agora o instrumento 
está no modo HOLD.

Introduza o valor de 
temperatura medido.
Diferença máxima: 10 K.
Pressione enter para 
prosseguir.

Exibição da 
temperatura real 
(não compensada) 
no display inferior).

O valor corrigido 
de temperatura é 
mostrado. 
Sensoface ativo.
Para sair da calibração: 
Selecione MEAS e 
pressione enter.
Para repetir a 
calibração: Selecione 
REP (repetir) e pressione 
enter. 
Ao terminar a 
calibração, o 
instrumento entra no 
modo medição.

Ao terminar a 
calibração, as saídas 
permanecem no 
modo HOLD por um 
curto tempo.
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Medição
Display Observação

ou AM/PM e °F:

Partindo dos menus de configuração ou 
calibração, pode-se mudar para o modo 
medição pressionando a tecla meas.
No modo medição o display principal mostra 
a variável de processo configurada (pH. ORP 
[mV] ou temperatura), o display secundário 
mostra a hora e a segunda variável de 
processo configurada (pH, ORP  [mV] ou 
temperatura). O indicador de modo [meas] 
acende-se e o conjunto de parâmetros ativo 
(A/B) é indicado.

Pressionando a tecla meas, pode-se entrar sequencialmente nos 
displays seguintes. Quando nenhuma tecla é pressionada por 60 s, o 
instrumento volta para o display principal.

1) Seleção de conjunto de parâmetros (se 
definido em manual na configuração). 
Selecione o parâmetros desejado com as 
teclas (PARSET A ou PARSET B pisca na 
linha inferior do display).  
Pressione enter para confirmar

 
Outras informações exibidas  
(cada uma com a tecla meas). 

2) Número do tag (TAG)
3) Hora e data
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Diagnostics (DIAG)

Diagnósticos
No modo Diagnósticos, pode-se acessar os menus seguintes sem 
interromper a medição:

Exibição de dados de calibração
SENSOR Exibição de dados do sensor

Iniciar autoteste no instrumento
Exibição de registros do logbook
Exibição de valores medidos no momento
Exibição de tipo de instrumento, versão de software, 
número de série

O acesso aos diagnósticos pode ser protegido com senha
(Menu SERVIÇO).

Nota:
HOLD fica inativo durante o modo Diagnósticos!

Ação Tecla Observação
Ativar 
diagnósticos

Pressione qualquer tecla para 
chamar o menu de seleção.
(A cor do display muda para 
turquesa.) 
Selecione DIAG com as teclas   
e pressione enter para confirmar.

Selecionar 
opções de 
diagnósticos

  Use as teclas  para selecionar 
entre: CALDATA,  SENSOR, SELFTEST, 
LOGBOOK, MONITOR,  VERSION.
Veja mais procedimentos nas 
páginas seguintes.

Sair meas Pressione meas para sair.
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Diagnósticos
Display Item de menu

Exibição de dados de calibração 
Selecione CALDATA com  e pressione enter 
para confirmar. Use as teclas  para selecionar o 
parâmetro desejado na linha inferior do display   
(LAST_CAL  ISFET-ZERO  ZERO  SLOPE  NEXT_CAL). 
O parâmetro selecionado é mostrado no display 
principal.

Pressione meas para voltar para medição.

Exibição de dados do sensor
O tipo de sensor analógico é exibido  
(STANDARD / ISFET).  
Não aplicável para transmissores digitais (MSPH).
Para sensores digitais, é mostrado o fabricante, o tipo, 
o número de série e a data da última calibração.
Em cada caso o Sensoface fica ativo.

Exiba os dados com as teclas ,
Volte pressionando enter ou meas.
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Diagnósticos
Display Item de menu

Autoteste do instrumento
(Para abortar, pressione meas.)
1) Teste do display: Exibe todos os segmentos com 

a cor de fundo mudando entre branco/verde/
vermelho.  
Prossiga com enter. 
 

2)  Teste da RAM: A ampulheta pisca e então aparece 
–PASS– (aprovado) ou –FAIL– (reprovado)  
Prossiga com enter. 
 
 

3) Teste da EEPROM: A ampulheta pisca e então 
aparece –PASS– (aprovado) ou –FAIL– (reprovado) 
Prossiga com enter. 
 
 

4)  Teste da FLASH:  A ampulheta pisca e então 
aparece –PASS– (aprovado) ou –FAIL– (reprovado).  
Prossiga com enter. 
 

5)  Teste do módulo:  A ampulheta pisca e então 
aparece –PASS– (aprovado) ou –FAIL– (reprovado)  
Pressione enter ou meas  
para voltar ao modo medição.



95

Diagnósticos
Display Item de menu

Exibição de registros do logbook. 
Selecione LOGBOOK com  e pressione enter para 
confirmar. 

Com as teclas , pode-se rolar os registros do 
logbook para trás e para a frente (registros  
-00- a -99-), -00- é o último registro. 

Com o display configurado para data/hora, pode-se 
procurar por uma determinada data com as teclas 
.  Pressione para ver o texto de mensagem 
correspondente.

Com o display configurado para texto de mensagem, 
pode-se procurar por uma determinada mensagem 
com as teclas . 
Pressione  para ver a data e a hora.

Pressione meas para voltar para medição.

Logbook estendido / Trilha de Auditoria (via TAN) 
Com as teclas , pode-se rolar os registros do 
logbook estendido para trás e para a frente (registros 
-000- a -199-), -000- é o último registro. 
Display: CFR
A Trilha de Auditoria registra  também ativações de 
funções (CAL, CONFIG, SERVICE), algumas mensagens 
Sensoface (cal timer, wear) e abertura do alojamento.
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Diagnósticos
Display Item de menu

Exemplos de dados 
exibidos:

Exibição de valores instantâneos medidos 
(monitor do sensor)
Selecione MONITOR com as teclas .
Pressione enter para confirmar.
Use as teclas  para selecionar o parâmetro 
desejado na linha inferior do display: mV_PH  
mV_ORP  RTD  R_GLASS  R_REF  I-INPUT (para 
sensores digitais também: OPERATION TIME  SENSOR 
WEAR  LIFETIME CIP  SIP  AUTOCLAVE). O parâmetro 
selecionado é mostrado no display principal.
Pressione meas para voltar para medição.

Exibição de mV_pH
(para validação, o sensor pode ser mergulhado numa 
solução de calibração, por exemplo, ou o instrumento 
pode ser checado usando um simulador)

Exibição do tempo de vida dinâmico restante
(só para sensores digitais, porém não para 
MEMOSENS)

Exibição do tempo de operação do sensor
(só para sensores digitais)

Exibição de desgaste do sensor
(só para sensores digitais do tipo InduCon)

Versão
Exibição de tipo de instrumento, versão de 
software/hardware e número de série de todos os 
componentes do instrumento.
Use as teclas  para alternar entre versão de 
software e versão de hardware. Pressione enter para 
passar para o próximo componente do instrumento.
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Service (SERVICE) A

Serviço
No modo Serviço, pode-se acessar os seguintes menus: 

Exibir valores medidos no momento 
Testar saída de corrente 1
Testar saída de corrente 2
Ativar e comunicar via interface IrDA 
Gravar e editar senhas 
Restaurar os valores de fábrica do instrumento 
Habilitar opções via TAN.

Nota:
HOLD fica ativo durante o modo Serviço!

Ação Tecla/Display Observação
Ativar Serviço Pressione qualquer tecla para chamar 

o menu de seleção. 
Selecione Serviço com as teclas  
e pressione enter para confirmar.

Senha Introduza a senha 5555 para o modo 
Serviço com as teclas  .

Pressione enter para confirmar.

Display No modo Serviço aparecem os 
seguintes ícones:
•  indicador de modo [diag]
•  Triângulo de HOLD
•  Serviço (chave fixa)

Sair meas Pressione meas para sair. 
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Serviço
Display Item de menu

Exibição dos valores medidos no momento 
(monitor do sensor) com o modo HOLD ativo:
Selecione MONITOR com as teclas  e pressione 
enter para confirmar. Selecione a variável na linha de 
texto inferior com a teclas . 

O parâmetro selecionado é mostrado no display 
principal. Como o instrumento está no modo HOLD, 
pode-se fazer validações usando simuladores sem 
influenciar os sinais de saída.

Volte para o menu Serviço: Mantenha a tecla meas 
pressionada por mais de 2 segundos. Pressione meas 
mais uma vez para voltar para Medição.

Especificação de corrente nas saídas 1 e 2:
Selecione OUT1 ou OUT2 com as teclas 
 e pressione enter para confirmar.
Introduza um valor de corrente válido para a 
respectiva saída com as teclas .
Pressione enter para confirmar.
Para verificação, a saída de corrente real é 
mostrada no canto inferior direito do display.
Termine pressionando enter ou meas..

Comunicação IrDA:
Selecione IRDA com as teclas ,  
pressione enter para confirmar.

Quando a comunicação IrDA está ativa, o instrumento 
permanece no modo HOLD por razões de segurança.
Outras operações são realizadas via IrDA.

Pressione meas para sair da comunicação.

Exceção: Atualização do firmware  
(não pode ser interrompida!
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Serviço
Display Item de menu

’

Gravar senhas:
No menu “SERVICE - CODES”, pode-se gravar senhas 
para os modos DIAG, HOLD, CAL, CONF e SERVICE. 
(Senha pré-gravada para Serviço: 5555). 
Se esquecer a senha de Serviço, você terá 
que solicitar um “Ambulance TAN” ao fabricante 
mencionando o número de série de seu instrumento. 
Para introduzir o “Ambulance TAN”, chame a função 
Serviço e introduza a senha 7321. Após a introdução 
do “Ambulance TAN” correto, o instrumento mostra 
“PASS” por 4 segundos e restaura a senha 5555.

Restaurar valores de fábrica:
No menu “SERVICE - DEFAULT” pode-se restaurar os 
valores configurados na fábrica.
Cuidado! 
Após restaurar os valores de fábrica, o instrumento 
precisa ser reconfigurado completamente, inclusive 
os parâmetros dos sensores!

Solicitar opções: 
Informe o número de série e a versão do hardware/
software de seu instrumento ao fabricante. Estes 
dados podem ser vistos no menu Diagnóstico/Versão. 
O número de transação (transaction number - TAN) 
que você receberá só será válido para o instrumento 
com o correspondente número de série.
Liberação de opções: 
As opções vêm com um “número de transação” 
(TAN). Este TAN precisa ser introduzido e 
confirmado com enter para liberar a opção.
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Estados Operacionais

Status operacional

O
U

T 
1

O
U

T 
2

Ex
pi

ra

Measuring -

DIAG 60 s

CAL Não

CONF 20  
min

SERVICE 20  
min

SERVICE OUT 1 20  
min

SERVICE OUT 2 20  
min

HOLD Não

Explicação:    como configurado (Last/Fix ou Last/Off )

      ativo

      manual 
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Unidades de alimentação 
recomendadas:

   N°. para pedido:

Fonte de alimentação repetidora, Ex,  
24 Vca/vcc, saída de 0/4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora, Ex,  
90 a 253 Vca, saída de 4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora, Ex, 
90 a 253 Vca, HART, saída de 4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora, Ex,  
24 Vca/Vcc, saída de 4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora, Ex,  
24 Vca/Vcc, HART, saída de 4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora,  
non-Ex, 24 Vcc, saída de 4 a 20 mA
Fonte de alimentação repetidora, non-Ex, 
24 Vcc, HART, saída 0/4 a 20 mA / 0 a 10 V

A2...X: Unidades de Alimentação e Conexão

Conexão às unidades de alimentação

+

-

+

-

Unidade de 
alimentação1

Unidade de 
alimentação 2

Requisitos do cabo 
para área classificada:
Entre os fios:
Isolação sólida ≥ 0,5 mm
Tensão de teste ≥ 500 V
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Linha de Produtos e Acessórios
Código para Pedido do Stratos Pro A 2...

Exemplo

2 fios / 4-20 mA A 2

Comunicação
Sem (HART instalável via TAN) 0

Número de versão
Versão 1

Aprovações
Segurança Geral N
ATEX / IECEx Zone 2 B
ATEX / IECEx / FM / CSA Zone 1 / Cl 1 Div 1 X
Outras Aprovações Z

Canal de medição
Memosens pH / Redox digital G
Memosens Cond digital
Memosens Oxy digital
Dual COND (sensores 2x2 eletrodos, analóg. )     N  
Valor pH / ORP 
(ISM digital por TAN)

Módulo de medição , G

Condut., 2-/4 eletrodo Módulo de medição
Condut., sem eletrodo Módulo de medição
Oxigênio (ISM digital e  
traços por TAN)

Módulo de medição

Opções
Sem segunda saída de corrente 0
Com segunda saída de corrente 1

Opções TAN
HART
Logbook
Logbook estendido (Trilha de Auditoria)
Medição de traços de oxigênio
Entrada de corrente + 2 entrada digitais
ISM digital
Pfaudler SW-A007 (G)

Acessórios para montagem
Kit para montagem em tubo
Alojamento de proteção (capuz)
Kit para montagem em painel
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Especificações
Entrada de pH Entrada para sensores digitais (RS485)

Faixa do display pH –2,00 a 16,00
ORP –1999 a 1999 mV
Temperatura –20,0 a 200,0 °C (-4 a + 392 °F)

Aferição do sensor de pH * Calibração de pH

Modos de operação BUF Calibração com Calimatic  
Reconhecimento automático de tampão

MAN Calibração manual com introdução de valores 
específicos de tampão

DAT Introd. de dados de eletrodos pré-medidos

Calibração do produto

Tampões Calimatic * -01-  Mettler-Toledo 2.00/4.01/7.00/9.21
-02-  Knick CaliMat 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00
-03-  Ciba (94) 2.06/4.00/7.00/10.00
-04-  NIST technical 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46
-05-  NIST standard 1.679/4.006/6.865/9.180
-06-  HACH 4.01/7.00/10.01
-07-  WTW techn. buffers 2.00/4.01/7.00/10.00
-08-  Hamilton 4.01/7.00/10.01/12.00
-09-  Reagecon 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00
-10-  DIN 19267 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75
-U1- Grupos especificáveis com 2 sol. tampão

Ajuste de zero ± 200 mV (para ISFET)

Faixa máxima de calibração Potencial de assimetria ±60 mV
Rampa 80 a 103 % (47,5 a 61 mV/pH)
(possíveis notas de retrição do Sensoface)

Aferição do sensor de ORP* Calibração de ORP (ajuste de zero)

Faixa máxima de calibração –700  a  +700 ΔmV

Timer de calibração 
adaptativo *

Intervalo de 0000 a 9999 h (Patente DE 101 41 408)

Sensocheck Monitoração automática do eletrodo de vidro  (pode ser desabilitado)

Atraso Aprox. 30 s

Sensoface Fornece informações sobre a condição do sensor,  
avaliação de zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração,  
desgaste, Sensocheck, pode ser desabilitado.
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Saída 1 Malha de corrente, 4 a 20 mA, flutuante, protegida contra inversão de 
polaridade. Comunicação HART (veja especificações mais abaixo)

Tensão de alimentação 14 a 30 V

Variável de processo * pH, ORP ou temperatura

Característica Linear

Sobrefaixa * 22 mA em caso de mensagens de erro

Filtro de saída * Filtro PT1 , constante de tempo 0 a 120 s

Erro de medição 1) < 0,25 % do valor da corrente + 0,025 mA

Início/fim de escala * Configurável dentro da faixa selecionada

Span mínimo pH 2,00 / 200 mV / 20 K / 36  °F

Especificações
Entrada de Corrente (TAN) Entrada de corrente 0/4 a 20 mA / 50 Ω p/ sinal externo de temperatura

Início/fim de escala Configurável –20 a 200 °C (-4 a +392 °F)

Característica Linear

Erro de medição 1.3) < 1% do valor da corrente + 0,1 mA

Entrada de HOLD Com isolação galvânica (optoacoplador)

Função Coloca o instrumenton no modo HOLD

Tensão de chaveamento 0 a 2 Vca/Vcc HOLD inativo

10 a 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada de CONTROLE Com isolação galvânica (optoacoplador)

Função Seleção de conj.  de parâmetros A/B ou medição de vazão 

Conj. de parâmetros A/B Entrada de controle 0 a 2 Vca/Vcc 
10 a 30 Vca/Vcc

Conj. parâmetros A 
Conj. parâmetros B

VAZÃO Entrada de pulsos para medição de vazão, 0 a 100 pulsos/s 
Amplitude dos pulsos 10 a 30 Vcc

Mensagem Via 22 mA

Display 00,0 a 99,9 l/h
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Especificações
Saída 2 Malha de corrente, 4 a 20 mA, flutuante, protegida contra inversão de 

polaridade

Tensão de alimentação 14 a 30 V

Variável de processo * pH, ORP ou temperatura

Sobrefaixa * 22 mA em caso de mensagens de erro

Filtro da saída * Filtro PT1 , constante de tempo 0 a 120 s

Erro de medição 1) < 0,25 % do valor da corrente + 0,05 mA

Início/fim de escala * Configurável dentro da faixa selecionada

Span mínimo pH 2,00 / 200 mV / 20 K / 36  °F

Relógio em tempo real Diferentes formatos de hora e data selecionáveis

Reserva de energia > 5 dias

Display Display LCD, 7 segmentos com ícones, fundo em cores

Display principal Altura aprox. caracteres 22 mm, símbolos de unidades aprox. 14 mm 

Display secundário Altura aprox. dos caracteres 10 mm

Linha de texto 14 caracteres, 14 segmentos

Sensoface 3 indicadores de status (carinha alegre, normal ou triste)

Indicadores de modo meas, cal, conf, diag

Outros ícones para configuração e mensagens

Indicação de alarme Display pisca, fundo em vermelho

Teclado Teclas: meas, menu, info, 4 teclas de cursor, enter

Comunicação HART HART versão 6 
Comunicação digital tipo modulação por deslocamento de frequência 
(FSK) da saída de corrente 1

Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens, 
ajuste de parâmetros, calibração, registros

Interface IrDA Interface infravermelha para atualização de firmware

FDA 21 CFR Part 11 Controle de acesso mediante senhas editáveis 
Registro em logbook e flag via HART 
Mensagem e registro em logbook quando o alojamento é aberto
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Especificações
Funções de diagnóstico

Dados de calibração Data de calibração, zero, rampa, tempo de resposta

Autoteste do instrumento Teste do display, teste automático de memórias (RAM, FLASH, EEPROM), 
teste de módulo

Logbook 100 eventos com data e hora

Logbook estendido (TAN) Trilha de Auditoria: 200 eventos com data e hora

Funções de serviço

Monitor de sensor Exibição direta de sinais dos sensores

Origem de corrente Corrente especificável para as saídas 1 e 2 (04,00 a 22,00 mA)

IrDA Ativação da função IrDA

Senhas Gravação de senhas para acesso aos menus

Ajustes de fábrica Restauração de todos os parâmetros de fábrica

TAN Habilitação de funções adicionais opcionais

Retenção de dados Parâmetros, dados de calibração, logbook > 10 anos (EEPROM)

EMC EN 61326-1 (Requisitos Gerais)

Emissão de interferências Classe B (área residencial)

Imunidade a interferências Indústria EN 61326-2-3

Condições nominais  
de operação

Temperatura ambiente –20 a +65 °C

Temperatura de transporte/
armazenamento

–30 a +70 °C

Umidade relativa 10 a 95% sem condensação

Tensão de alimentação 14 a 30 V
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Especificações

Fiação Memosens Ex Uo 
(V)

Io 
(mA)

Po 
(mW)

Ci 
(μH)

Li 
(μH)

5 124 155 10.6 0

Proteção contra explosão
 

 

  

  

Proteção contra explosão
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Especificações
Alojamento Alojamento moldado em PBT, PC reforçado com vidro

Montagem Em parede, tubo vertical/horizontal ou painel

Cor Cinza, RAL 7001

Proteção do alojamento IP 67, NEMA 4X

Inflamabilidade UL 94 V-0

Dimensões 148 mm x 148 mm

Recorte no painel de controle 138 mm x 138 mm conforme DIN 43 700

Peso Aprox. 1200 g 

Prensa-cabos 3 orifícios estampados para prensa-cabos M20 x 1.5 

2 orifícios estampados para conduíte metálico rígido ou NPT ½”

Conexões Terminais para condutores com seção transversal de  2,5 mm2  máx.

*)  Definido pelo usuário 1)  Conforme EN 60746, em condições nominais de operação

2) ± 1 contagem 3) Mais erro do sensor

5) Sob temperatura ambiente
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Especificações
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-01- Mettler-Toledo  
   (corresponde ao anterior “tampão técnico Knick”)

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2.03
2.02
2.01
2.00
2.00
2.00
1.99
1.99
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.99
1.99
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4.01
4.01
4.00
4.00
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.04
4.06
4.08
4.10
4.13
4.16
4.19
4.22
4.26
4.30
4.35

7.12
7.09
7.06
7.04
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.97
6.97
6.98
6.98
6.99
7.00
7.02
7.04
7.06
7.09
7.12

9.52
9.45
9.38
9.32
9.26
9.21
9.16
9.11
9.06
9.03
8.99
8.96
8.93
8.90
8.88
8.85
8.83
8.81
8.79
8.77

Tabelas de Tampões
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Tabelas de Tampões

-02- Knick CaliMat 
   (Merck-Titrisol, Riedel-de-Haen Fixanal)

°C pH
Order No. CS-P0200A/... CS-P0400A/... CS-P0700A/... CS-P0900A/... CS-P1200A/...

0 2.01 4.05 7.09 9.24 12.58
5 2.01 4.04 7.07 9.16 12.39
10 2.01 4.02 7.04 9.11 12.26
15 2.00 4.01 7.02 9.05 12.13
20 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
25 2.00 4.01 6.99 8.95 11.87
30 2.00 4.01 6.98 8.91 11.75
35 2.00 4.01 6.96 8.88 11.64
40 2.00 4.01 6.96 8.85 11.53
50 2.00 4.01 6.96 8.79 11.31
60 2.00 4.00 6.96 8,73 11.09
70 2.00 4.00 6.96 8,70 10.88
80 2.00 4.00 6.98 8,66 10.68
90 2.00 4.00 7.00 8,64 10.48
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-03- Tampões Ciba (94) 
   Valores nominais:   2.06  4.00  7.00  10.00

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2.04
2.09
2.07
2.08
2.09
2.08
2.06
2.06
2.07
2.06
2.06
2.05
2.08
2.07*
2.07
2.04*
2.02
2.03*
2.04
2.05*

4.00
4.02
4.00
4.00
4.01
4.02
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.10
4.10*
4.11
4.13*
4.15
4.17*
4.20
4.22*

7.10
7.08
7.05
7.02
6.98
6.98
6.96
6.95
6.94
6.93
6.93
6.91
6.93
6.92*
6.92
6.92*
6.93
6.95*
6.97
6.99*

10.30
10.21
10.14
10.06
  9.99
  9.95
  9.89
  9.85
  9.81
  9.77
  9.73
  9.68
  9.66
  9.61*
  9.57
  9.54*
  9.52
  9.47*
  9.43
  9.38*

* extrapolados

Tabelas de Tampões
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Tabelas de Tampões

-04- Tampões técnicos NIST

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

1.67
1.67
1.67
1.67
1.675
1.68
1.68
1.69
1.69
1.70
1.705
1.715
1.72
1.73
1.74
1.75
1.765
1.78
1.79
1.805

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.005
4.015
4.025
4.03
4.045
4.06
4.075
4.085
4.10
4.13
4.14
4.16
4.18
4.21
4.23

7.115
7.085
7.06
7.04
7.015
7.00
6.985
6.98
6.975
6.975
6.97
6.97
6.97
6.98
6.99
7.01
7.03
7.05
7.08
7.11

10.32
10.25
10.18
10.12
10.06
10.01
  9.97
  9.93
  9.89
  9.86
  9.83
  9.83*
  9.83*
  9.83*
  9.83*
  9.83*
  9.83* 
  9.83*
  9.83*
  9.83*

13.42
13.21
13.01
12.80
12.64
12.46
12.30
12.13
11.99
11.84
11.71
11.57
11.45
11.45*
11.45*
11.45*
11.45*
11.45*
11.45*
11.45*

* Valores complementados
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Tabelas de Tampões

-05- Tampões padrão NIST
   Norma NIST (DIN 19266 : 2000-01) 

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
37
40
45
50
55
60

70

80

90
95

1.668
1.670
1.672
1.676
1.680
1.685
1.694
1.697
1.704
1.712
1.715
1.723

1.743

1.766

1.792
1.806

4.004
4.001
4.001
4.003
4.008
4.015
4.028
4.036
4.049
4.064
4.075
4.091

4.126

4.164

4.205
4.227

6.950
6.922
6.900
6.880
6.865
6.853
6.841
6.837
6.834
6.833
6.834
6.836

6.845

6.859

6.877
6.886

9.392
9.331
9.277
9.228
9.184
9.144
9.095
9.076
9.046
9.018
8.985
8.962

8.921

8.885

8.850
8.833

Nota:
Os valores reais de pH dos respectivos grupos de materiais de 
referência são documentados em certificado de laboratório 
credenciado. Esse certificado é fornecido com os respectivos tampões. 
Somente tais valores de pH(S) poderão ser usados como valores 
padrão para os materiais tampão de referência secundários. Este 
padrão não mostra uma tabela com valores padrão de pH para uso 
prático. A tabela acima dá apenas exemplos de valores de pH(PS) para 
orientação.
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Tabelas de Tampões

-06- Tampões HACH 
   Valores nominais:   4.01  7.00  10.01 (± 0.02 a 25 °C)

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.05
4.06
4.07
4.09
4.10*
4.12*
4.14*
4.16*
4.18*
4.21*
4.24*

7.118
7.087
7.059
7.036
7.016
7.000
6.987
6.977
6.970
6.965
6.964
6.965
6.968
6.98*
7.00*
7.02*
7.04*
7.06*
7.09*
7.12*

10.30
10.23
10.17
10.11
10.05
10.01
  9.96
  9.92
  9.88
  9.85
  9.82
  9.79
  9.76
  9.71*
  9.66*
  9.63*
  9.59*
  9.56*
  9.52*
  9.48*

* Valores complementados
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 -07- Tampões técnicos WTW 

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2.03
2.02
2.01
2.00
2.00
2.00
1.99
1.99
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.99
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4.01
4.01
4.00
4.00
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.04
4.06
4.08
4.10
4.13
4.16
4.19
4.22
4.26
4.30
4.35

7.12
7.09
7.06
7.04
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.97
6.97
6.98
6.98
6.99
7.00
7.02
7.04
7.06
7.09
7.12

10.65
10.52
10.39
10.26
10.13
10.00
   9.87
   9.74
   9.61
   9.48
   9.35

Tabelas de Tampões
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-08- Tampões Hamilton Duracal 
   

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

4.01
4.01
4.00
4.00
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.08
4.10*
4.12*
4.14*
4.16*
4.18*
4.21*
4.24*

7.12
7.09
7.06
7.04
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.97
6.97
6.98
6.98
6.99*
7.00*
7.02*
7.04*
7.06*
7.09*
7.12*

10.23
10.19
10.15
10.11
10.06
10.01
  9.97
  9.92
  9.86
  9.83
  9.79
  9.75
  9.72
  9.69*
  9.66*
  9.63*
  9.59*
  9.56*
  9.52*
  9.48*

* Valores complementados

Tabelas de Tampões
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-09- Tampões Reagecon 

°C pH
0°C *2.01 *4.01 *7.07 *9.18 *12.54
5°C *2.01 *4.01 *7.07 *9.18 *12.54
10°C 2.01 4.00 7.07 9.18 12.54
15°C 2.01 4.00 7.04 9.12 12.36
20°C 2.01 4.00 7.02 9.06 12.17
25°C 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
30°C 1.99 4.01 6.99 8.95 11.81
35°C 2.00 4.02 6.98 8.90 11.63
40°C 2.01 4.03 6.97 8.86 11.47
45°C 2.01 4.04 6.97 8.83 11.39
50°C 2.00 4.05 6.96 8.79 11.30
55°C 2.00 4.07 6.96 8.77 11.13
60°C 2.00 4.08 6.96 8.74 10.95
65°C *2.00 *4.10 *6.99 *8.70 *10.95
70°C *2.00 *4.12 *7.00 *8.67 *10.95
75°C *2.00 *4.14 *7.02 *8.64 *10.95
80°C *2.00 *4.16 *7.04 *8.62 *10.95
85°C *2.00 *4.18 *7.06 *8.60 *10.95
90°C *2.00 *4.21 *7.09 *8.58 *10.95
95°C *2.00 *4.24 *7.12 *8.56 *10.95

* Valores complementados

Tabelas de Tampões
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-10- Tampões DIN 19267

Tabelas de Tampões
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-U1- Grupo de Tampões Especificáveis

Pode-se especificar um grupo de duas soluções tampão na faixa de 
temperatura de 0 a  95 °C, em intervalos de 5 °C. 
Para isto selecione o grupo “–U1-” no menu de configuração.  
Na entrega, o instrumento vem  configurado com o grupo de soluções 
tampão técnicas Ingold, pH 4,01 / 7,00, podendo ser editado. 

Condições para o grupo de tampões especificáveis:

• Todos os valores precisam ficar na faixa de pH 0 a 14.
• A diferença máxima entre dois valores adjacentes de pH (intervalos 

de 5 °C) da mesma solução tampão é pH 0,25.
• Os valores da solução tampão 1 precisam ser menores que os da 

solução tampão 2. 
A diferença entre valores para temperaturas idênticas precisam ser 
maiores que 2 unidades de pH.

Introduções inválidas são indicadas no modo medição pela 
mensagem “FAIL BUFFERSET -U1-“.

O valor de 25 °C é sempre usado no display de tampão durante a 
calibração.
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Passo Ação/Display Observação

Selecione o grupo de 
tampões –U1-
(menu CONFIG / SNS)

Selecione a  
solução tampão 1 
para edição.

Selecione “YES” com 
as teclas de seta “para 
cima/para baixo”.

O instrumento espera 
uma confirmação 
para evitar mudanças 
acidentais de 
configuração.

Edição de valores da 
solução tampão 1

Edite com as teclas de 
seta. Pressione enter 
para confirmar e passe 
para o próximo valor de 
temperatura.

Introduza os valores 
para a primeira solução 
tampão em intervalos de 
5 °C.
A diferença em relação 
ao próximo valor não 
deve passar de 0,25 
unidades de pH.

Selecione a  
solução tampão 2 
para edição.

A diferença entre 
soluções tampão para 
temperaturas idênticas 
precisa ser maior que 2 
unidades de pH.

-U1- Grupo de Tampões Especificáveis
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Grupo de tampões U1:
Preencha os dados de configuração ou use a tabela como original para 
cópia.

Temperatura (°C) Tampão 1 Tampão 2
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

-U1- Grupo de Tampões Especificáveis
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Ocorrência e Manipulação de  Erros
Condição de alarme:
• O fundo do display fica vermelho
• O ícone de alarme   é exibido
• O display inteiro do valor medido pisca
• A linha inferior do menu mostra “ERR xxx”. 

Pressione a tecla info para ver um texto curto de erro:
• O texto de erro aparece na linha inferior do menu
• O display principal mostra “InFo”.

Erros de parâmetros:
Dados como faixa de corrente, valores limites, etc. são checados no 
momento da configuração.
Se estiverem fora de faixa,
•  “ERR xxx” é exibido por 3 segundos
• o fundo do display pisca em vermelho
• o respectivo valor máximo ou mínimo é exibido
• os dados precisam ser reintroduzidos.

Ao chegar um parâmetro errado através da interface (IrDA, HART),
• uma mensagem de erro é exibida: “ERR 100...199“
• um parâmetro errado pode ser localizado com a tecla info.

Erros de calibração:
Se houver erros durante a calibração,
• uma mensagem de erro é exibida.

Sensoface:
Se o Sensoface ficar triste,
• o fundo do display fica roxo
• a causa pode ser exibida com a tecla info
• os dados de calibração podem ser vistos no menu Diagnósticos.
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Error codes

Mensagens de Erro

Erro
Texto informativo
(mostrado em caso de  
falha quando a tecla Info 
é pressionada)

Problema  
e possíveis causas

Erro nos valores  
de fábrica
EEPROM ou RAM com defeito
Esta mensagem de erro só ocorre em 
caso de defeito total. O instrumento 
precisa ser reparado e recalibrado na 
fábrica.

Erro nos dados de 
configuração ou calibração
Erro de memória no programa do 
instrumento. Problema nos dados de 
configuração ou calibração. 
Reconfigure e recalibre o 
instrumento totalmente.

Sem módulo
O módulo deve ser instalado pela 
fábrica.

Módulo errado
O módulo deve ser trocado pela 
fábrica.

Erro de sistema
É preciso reinicializar.
Se o erro persistir, envie o 
instrumento para reparo.

Sensor de pH *
Sensor defeituoso.
Sensor não conectado.
Cabo do sensor rompido.

 Sensor errado *
 Sensor ineficiente *
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Erro
Texto informativo
(mostrado em caso de  
falha quando a tecla Info 
é pressionada)

Problema  
e possíveis causas

 Falha no sensor *
 Erro dados de calibração *

Violação da faixa de ORP  
no display
< -1999 mV ou > 1999 mV

 Violação da faixa de pH  
no display
< -2 ou > 16

 Faixa de mV
Violação da faixa de 
temperatura

 Sensocheck,  
eletrodo de vidro

 Sensocheck, 
eletrodo de referência

 Erro de carga
Saída de corrente 1  
< 0 (3,8) mA

 Saída de corrente 1 
> 20,5 mA

 Saída de corrente 2  
< 0 (3,8) mA

Mensagens de Erro

*) Sensores digitais (ISM, InduCon, Memosens)
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Erro
Texto informativo
(mostrado em caso de  
falha quando a tecla Info 
é pressionada)

Problema  
e possíveis causas

 Saída de corrente 2 
> 20,5 mA
Valor de temperatura  
fora da tabela
Vazão baixa demais

Vazão alta demais

Erro de configuração  
do span da saída 1: 
Span selecionado  
pequeno demais
Erro de configuração  
do span da saída 2:
Span selecionado  
pequeno demais
Erro de configuração:
Grupo de tampões 
especificáveis U1

  Erro de configuração do 
Controlador (só A4...)

Erro de configuração da 
entrada de corrente

Mensagens de Erro
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Sensoface
(O Sensocheck precisa ser ativado durante a configuração.)

A  “carinha” no display (Sensoface) alerta para problemas no sensor.
(sensor com defeito, cabo com defeito, necessidade de manutenção).
As faixas de calibração permissíveis e as condições para um Sensoface 
alegre, normal ou triste são resumidas na tabela seguinte. Ícones 
adicionais referem-se às causas dos erros.

Sensocheck
Monitora continuamente o sensor e sua fiação.  Valores críticos deixam 
o Sensoface triste e o ícone correspondente pisca:

A mensagem Sensocheck é também mostrada como mensagem de 
erro “Err 15” (eletrodo de vidro) ou Err 16 (eletrodo de referência – para 
transmissores digitais, porém apenas com sensores InduCon com SG). 
O contato de alarme fica ativo, o fundo do display fica vermelho, a 
saída de corrente 1 é colocada em 22 mA (quando assim configurada).
O Sensocheck pode ser desabilitado durante a configuração (então o 
Sensoface é também desabilitado).
Exceção: 
Após a calibração, uma carinha é sempre mostrada para confirmação.

Nota:
A deficiência no critério do Sensoface causa uma deficiência na 
indicação (a carinha fica triste). Só pode haver uma melhora do 
indicador Sensoface após uma calibração ou remoção do sensor 
defeituoso.
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Sensoface

Display Problema Status
Potencial de 
assimetria e 
rampa

O potencial de assimetria 
(zero) e a rampa do sensor 
ainda estão OK.
O sensor deverá ser 
substituído em breve.

O potencial de assimetria e 
a rampa do sensor atingiram 
valores que não garantem 
mais uma boa calibração. 
Troque o sensor.

Timer de 
calibração

O intervalo de calibração já 
está em 80%.

O intervalo de calibração já 
expirou.

Defeito no 
sensor

Cheque o sensor e suas 
conexões (veja também as 
Mensagens de Erro Err 15 
e Err 16).

Tempo de 
resposta

O tempo de resposta do 
sensor aumentou. O sensor 
deverá ser substituído em 
breve. Para uma melhora, 
limpe o sensor e mergulhe-o 
num tampão.

Tempo de resposta do sensor 
aumentado significativamente 
(> 72 s), calibração abortada 
após 120 s).
Troque o sensor.
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Sensoface

Display Problema Status
Sensor gasto  
(só sensores 
digitais)

Altas temperaturas e valores 
de pH causaram um desgaste 
no sensor acima de 80%. 
O sensor deverá ser 
substituído em breve.

O desgaste está em 100%. 
Troque o sensor.
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FDA 21 CFR Part 11
Conformidade com FDA 21 CFR Part 11
Em sua diretiva “Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part
11, Electronic Records; Electronic Signatures“, a agência americana 
de saúde (Food and Drug Administration - FDA) regulamenta a 
produção e o processamento de documentos eletrônicos para o 
desenvolvimento e a produção farmacêutica. Isto gera requisitos para 
instrumentos de medição usados para as respectivas aplicações.  
As características seguintes garantem a conformidade dos 
instrumentos de medição desta Série com a regulamentação  
FDA 21 CFR Part 11:

Assinatura Eletrônica – Senhas
O acesso às funções do instrumento é controlado e limitado por 
códigos definidos individualmente – “Senhas” (veja Serviço). Isto 
impede que pessoas não autorizadas modifiquem a configuração 
do instrumento ou manipulem os resultados das medidas. O uso 
apropriado dessas senhas permite que o instrumento possa ser usado 
com assinatura eletrônica.

Trilha de Auditoria
Todas as modificações (manuais) dos valores do instrumento podem 
ser documentadas automaticamente. Cada mudança é marcada com 
um “Flag de Mudança de Configuração”, que pode ser interrogado 
e documentado através da comunicação HART. Os valores ou 
parâmetros modificados do instrumento podem também ser 
recuperados e documentados via comunicação HART.

Logbook estendido
A Trilha de Auditoria registra também ativações de funções (CAL, 
CONFIG, SERVICE), algumas mensagens Sensoface (timer de 
calibração, desgaste) e abertura do alojamento.
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Glossário
Potencial de 
assimetria

Tensão que um sensor de pH fornece em pH 7.  
O potencial de assimetria é diferente para cada 
sensor e muda com a idade e desgaste.

Grupo de tampões Contém soluções tampões selecionadas que 
podem ser usadas para calibração automática 
(Calimatic). O grupo de tampões precisa ser 
selecionado antes da primeira calibração.

Solução tampão / 
Tampão

Solução com um valor de pH definido com 
exatidão p/ calibração de um medidor de pH.

Calibração Ajuste do medidor de pH para as característi-
cas atuais do sensor. O potencial de assimetria 
e a rampa são ajustados. Pode-se fazer uma 
calibração de 1 ou 2 pontos. Com a calibração 
de 1 ponto somente o potencial de assimetria 
(ponto zero) é ajustado.

Calimatic Reconhecimento automático de tampão. Antes 
da primeira calibração, o grupo de tampões 
precisa ser ativado uma vez. 
O Calimatic (patenteado) então reconhece 
automaticamente as soluções tampão usadas 
durante a calibração.

CIP Os ciclos de CIP (Cleaning In Place) são usados 
para limpeza das partes molhadas pelo fluido 
de processo no próprio processo. Essa limpeza 
é feita para aplicações biotecnológicas, 
por exemplo. Conforme a aplicação, um ou 
mais produtos químicos são usados sob 
temperaturas acima de 70 °C.  
Isto causa extremos estresses nos sensores.  
Os sensores digitais podem gerar uma 
mensagem após um determinado número de 
ciclos CIP configurado. Isto permite trocar o 
sensor em tempo.
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Glossário
Eletrodos 
combinados / 
combinação de 
eletrodos

Eletrodo de vidro e eletrodo de referência 
integrados numa só unidade.

GainCheck Autoteste do instrumento feito 
automaticamente em segundo plano a 
determinados intervalos fixos. A memória 
e a transferência de valores medidos são 
checados. O GainCheck pode também ser 
ativado manualmente no menu Diagnósticos. 
Neste caso, é feito também um teste do 
display.

Adaptador ISFET Adaptador entre o sensor ISFET e o transmissor. 
Aqui o sinal do FET sensível a pH é convertido 
em tensão correspondente ao sinal do eletrodo 
de vidro. Esta tensão é enviada à entrada de pH 
do instrumento e então processada normal-
mente. O adaptador é alimentado diretamente 
pelo instrumento. 

ISM® Os sensores ISM® (Intelligent Sensor 
Management) possuem uma “folha de dados 
eletrônica” que permite o armazenamento de 
parâmetros operacionais adicionais como data 
de calibração e ajustes diretamente no sensor.

Calibração de  
1 ponto

Calibração apenas do potencial de assimetria 
(ponto zero).  O valor de rampa anterior é 
mantido. 
Apenas uma solução tampão é necessária para 
a calibração de um ponto.
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Glossário
Senha (Passcode) Número de quatro dígitos definido pelo 

usuário para selecionar alguns modos de 
operação.

Sensor de pH Um sensor de pH consiste em um eletrodo de 
vidro e um eletrodo de referência. Quando 
integrados numa única unidade, são chamados 
de combinação de eletrodos ou eletrodos 
combinados.  Quando o sensor tem um 
eletrodo de platina adicional, o potencial 
de oxirredução (ORP) pode ser medido 
simultaneamente com o pH.

Tempo de resposta Tempo a partir do início de uma etapa de 
calibração até a estabilização do potencial do 
sensor.

Sensocheck O Sensocheck monitora continuamente os 
eletrodos de vidro e referência.  
As informações resultantes são indicadas pelas 
“carinhas” Sensoface. O Sensocheck pode ser 
desligado.

Sensoface Fornece informações sobre a condição do 
sensor. O ponto zero, a rampa e o tempo de 
resposta são avaliados. As informações do 
Sensocheck também são indicadas.
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Glossário
SIP Os ciclos de SIP (Sterilization In Place) são 

usados para esterilização das partes molhadas 
pelo fluido de processo no próprio processo. 
Essa esterilização é feita para aplicações 
biotecnológicas, por exemplo. Dependendo 
da aplicação, um ou mais produtos químicos 
são usados sob temperaturas acima de 115 °C. 
Isto causa extremos estresses aos sensores. Os 
sensores digitais podem gerar uma mensagem 
após um determinado número de ciclos SIP 
configurado. Isto permite trocar o sensor em 
tempo.

Rampa Os valores são mostrados em porcentagem da 
rampa teórica (59,2 mV/pH a 25 °C). 
A rampa é diferente para cada sensor e muda 
com a idade e o desgaste do sensor. 

TAN Número de transação para liberar uma função 
adicional.

Calibração de  
2 pontos

Calibração do potencial de assimetria (pon-
to zero) e da rampa. São necessárias duas 
soluções tampão para uma calibração de 2 
pontos.

Ajuste de zero Ajuste básico do sensor ISFET para garantir a 
confiabilidade das informações do Sensoface.

Ponto zero Veja potencial de assimetria
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Marcas Registradas
Os nomes seguintes são marcas registradas. Para praticidade, estes 
nomes são mostrados sem o símbolo de marca registrada neste 
manual.

Stratos®
Sensocheck®
Sensoface®
Calimatic®
GainCheck®
InPro® 
são marcas registradas da Mettler-Toledo.

Memosens® 
é marca registrada de Endress+Hauser Conducta GmbH e Knick Elek-
tronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

HART® 
é marca registrada da HART Communication Foundation.
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Knick
Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG
P.O. Box 37 04 15
D-14134 Berlin

Phone: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Fax:   +49 (0)30 - 801 91 - 200
Internet: http://www.knick.de
knick@knick.de 

Senhas
No menu SERVICE – CODES, pode-se gravar senhas para proteger o 
acesso a certas funções.

Modo de operação Senha

Serviço (SERVICE) 5555

Diagnósticos (DIAG)

Modo HOLD

Calibração (CAL)

Configuração (CONF)
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